SOFT CONTACT LENSESTRUCTION FOR USE
FOR THE CORRECTIGMMETROPIA
A Guide to TroubleFree Soft Contact Lens Wear
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Soft contact lenses in buffered saline.

Always wash and dry your hands before handling your lenses.
The sterile barrier for contact lenses is tnéact blister seal.

@Do not use if the product sterile barrier system or its packaging is compromised.
Contact lenses are not to be shared.

Lens Insertion
1. Before insertion, ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify three(Shgpl & 2).
2. Using the middle finger, hold your lower lid down. With the index finger of the other hand, raise upper lid. Place
the lens onto the eye (Fig. 3). Repeat for the other eye.

Lens Removal

Separate the lids with the middle finger of each habdok up and with the index finger of the lower hand; slide the
lens down onto the white of the eye. Pinch the lens and lift out with the thumb and index finger (Fig. 4). Repeat for
the other eye.

Disinfection/Soaking
For lenses worn more than oncéean and disinfect them following strictly the instruction on your solution bottle or
as directed by your eye care practitioner. Follow instructions with solution bottle for proper contact lens case care.

N.B. Daily disposable lenses are intended to benvonly once and then discarded. If your lenses are intended for

daily disposable wear, DO NOT wear them more than once. Daily disposable lenses are not designed to be cleaned
or disinfected and worn more than one time. Daily disposable lenses worn imameohe time may become damaged

and could put you at great risk of contact lens care and handling related eye infections or other problems.

If the lenses dry out:
Rewet with disinfecting, soaking or rinsing solution then follow the Disinfection/Soaképgabove

Contact Lens Material Product Famil] Indications: Intended users:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| For the correction of For use with users with ametropia
A%, ocufilcon B ocufilcon DB“ | ametropia.
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A for the control of myopial For the control of myopia For children aged between 6 and
years, those deemed an appropria
user by a suitably qualifie
professional healthcare / eye ca
practitioner.

1For (continuous) extended wedrfor daily wear; for extended wear? for daily disposable wear / single use.

Symbol on labeling indicates lens is for daily disposable wear and not to reuse. When symbol is not present lens
is indicatel for other wear schedule.

Precautions:

1. For all types of lenses, your eye care practitioner will recommend a lens wearing, cleaning and replacement
regime. Do not vary these. If in doubt seek the advice of your eye care practitioner.

2. If wearing lenses oan extended wear basis, remove and dispose of your lenses the evening before you are due
to replace them, inserting new lenses the following day.
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For lenses worn more than once, always clean and disinfect your lenses as instructed, after lens removal.

4. If your eyes become red or irritated or you experience any pain or unexpected change in vision, remove your
lenses immediately and consult your eye care practitioner.

5. Avoid contaminating lenses with makep, aerosol sprays or wearing them near noxious fumes.

6. Replace damaged, contaminated or scratched lenses immediately.

7. Avoid long nails, which harbour bacteria and could damage the eye or lens. A scratched eye is vulnerable to
infection.

8. Keep your lenses out of the reach of childfen.

9. Only use your lenses farater sports if watertight goggles are worn.

10. Contact with unsterile water (e.g. from the tap, bottled, bath, pool, or water sports) increases the risk of
microbial infection.

11. Do not change from the solutions recommended by your Contact Lens Practitioner

12. Donot to change lens type or parameters without consulting your eye care practitioner

*Exception omafilcon A for the control of myopia contact lenses

Warnings:

DO NOTEleep in your lenses unless your eye care practitioner has advised it is safe to do so.

DO NOwear your lenses beyond the period recommended by your eye care practitioner.

DO NOTuse household products (e.g. disinfectants) on your lenses.

DO NOwear your lenses when using eye drops (unless advised to do so by a medical practitioner).
DO NOTuse saliva to wet your lenses.

DO NOTinse your lenses or lens case with tap water.

ogahrwnNE

Contraindications (reasons not to use)

Do notuse contact lenses when any of the following conditions exist.

Acute and subacute inflammation or infection of the antexbamber of the eye.

Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids.
Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity), if not aphakic.

Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry eyes).

Any systemic diseagbat may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.
Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or
use of contact lens solutions.

Any active corneal infection (bacterial, fyad, protozoal or viral).

If eyes become red or irritated.

Use of a medication that is contraindicated, including eye medications.

=A =4 -4 —a 8 9

ERE

Disposal: use standard waste, recycle whenever possible.

Any serious incident that has occurred in relation to the prodslmbuld be reported to the manufacturer and
applicable competent authority

MD Medical

Device
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MeKWn KOHTAKTHW newnm B OydepumpaH @GU3IMONOrmMmyeH pasTBOp.
Buhnarn uvwsmupayimasaliiTe pbueTe cu npepunm fga 6opaBurte C K
CtrepmnHata OGapumepa 3a KOHTaAaKTHUTEe nNewm e HenoOKbBTHAaATMUS

@He manonssBalkTe, akKo cTepunHaTta OGapumepHa cucrtTema Ha
.o0oet ™ t e t ° E'mm™ me “o i ¢~ o~ X c ot h SR ¢))

NN s . s ¢ ] s . s s, |7 s

1. YBepeTe ce, 4Ye newaTa He e obbpHaTa Haonaku npepagwu

(nsobpaxeHua 1 wun 2).
2. 3appbXTe [ONHMA Knenay CcbC cpefgHuRaBpBema HaBaPYRE
MocTaBeTe nNnewaTtTa BBPXY OKOTO (M3o06GpaxeHue 3). MoBT
ApPpYyrotTo OKO.

’

s s es T 0 T s T st s 7 s

PaspgpaneyeTe KNnNenauyumTtTe C nomMowTa Ha ABaTaacpajWpmbK@RE BC
HMCKaAa nNo3uMuymea XNb3HeTe newaTtTa u 9 noBAWTrHeTe C nNnaneu
fecTtTBMA, 3a pa cBaaunTe newarta OT APYTFroTo OKO.
sk, T s T T ]

NNewnTte 3a MHOrTrokpaTHa ynoTpeba TepkAuovBpaa Ha K@HW Ma TC NreqBia
MHCTPYKLUMNTE BBbBPXY O6yTuMunkata c Cpiaes3namBeoiprae WJ/HKIC TCPB/BKEUTUMTT ee
C pa3TBOpa OTHOCHO nNpaBMUANHAaAaTa TrpuxXa 3a KyTuhnhkaTta 3a I
NewnTte 3a epHOKpPaTHa YICEHMe Caa Mop sBGRLaH baka N6 WoeeT]y HmB a [
newnTte BuM ca 3a epHoKpaTHa ynoTpeba, HE rm HoceTe no
MoraTtT pa ce noyumcTBaAaT UMUNUW fe3unHpekuyuumpaT, HWUTOWMN BKA 4 a
efJHOKpaTHa ynoTtTpeba noBeye OT eAWH NbT, ToOoBa MOXe fa
MmN APYTMW YCNOXHEHMUSA.
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HaBnaxHeTe T M OTHOBO C pas3TBOpP 3a JAde3unaderlys,ennahl
M3 NOXeHNamEe NWHCTPYKUUN 3a Ae3nHPeKkUMA/ cbXpaHeHUE.
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comfilcon A, fanfilcon & methafilconf 3a kopekuyuums H|{3a ynoTpeb6a npwu
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 aMeTp.onus

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A4, stenfilcon A

omafil con A 3al3a KoOHTpPpon Ha|3a pgeuyua Ha BDB3IP

KbCcor nepagcrtBo rogunHu, Te3n Ko
noagxomampevounTten
cneuyvmanuct Cbd
KBanumpumkauyums /
O4YHM OBGBonecTwn.

3a (NOCTOSAHHO) nNPp;CPABNKME L AW E B FA30A0 BMNRPERHELT X U T ée/aHH 1 @ G & e
KOHTAKTHW newnm / 3a epfHOKpaTHa ynoTtpeba.
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®O6o3HaqumeeTTMOKeBTbapxnyasBa newnm 3a epHoOAHeBHAaA ynoTpeo:

ToBa O603HayYyeHMWe oOoOTCbBCTBA, nNewumTe ca ykKaszaHu 3a Apyr

T T N

1. BawvmAaT OoOYeH feKap we npenopbya pexuMmM 3aBHOCREBTAaRDIL!
newn, KoWTo TpAbGBaAa pfga cnepgpBaTtTe CTPUKTHO. AKO He CTe
2. AKo Tpab6bBaAa Ja HoOCUTEe J/ewWn nNPOABAXMTENIHO BpemMe, CBa.
CnoxeTe HOBWUTEe J/ewnm Ha cnepgsBawmsa [eH.

3. AkwocuTe newnm 3a MHOrokpaTtTHa ynoTtpeba, BMUHaArm 1 ”U nNc
KaTo cnepBaTtTe CbOTBETHUTE UHCTPYKULUU.

4. AKko ouynte Bu ce 3avyepBAaT, noyyBcTBaTe pas3jgpa3HeHMUEe
KOHTaKTHUTROMEGWMT Mpa@i@Te C OYeH nekap.

5. He 3amMbpcsaBantTe nNnewnTte C FTpuUM, aepo3onNm UAW KaTo T I
6. He3ab6aBHO 3amMeHeTe nNoBpefeHN, 3aMbpCeHUW UIWU Hapgpac.t
7. He noppabpxalhhTe ABAT MW HOKTMU, THBN KaT@anygBPELAETC ® KO E
newaTta. AKO ogpackaTe OKOTO CW C HOKBT, ToOBa Wwe ro0
8. MNMaszeTe pgpasmfey oT pgeuya.

9. KoraTtTo npakTtTnkKkysaTe BOAJHM CcnopToOBe MOXeTe ga uU3INoAN
oyumna.

100JonupbT C HecBmEpuUunwa Bemgpama( O6yTMmnanupaHa, BBB BaHa, ¢
pncka OT MUKpoOOBHaAa MHPeKUMA.

11He cMeHaNnTe pa3TBOPMUTE, npenopbyaHuM oOoT Bawma KOHTal
122He cmMeHaANWTe BUAAa MNWN NapamMeTpuTe Ha newnmTte 6e3 pga
*M3KNwWYHeHNME KOHTaAaKTHU newnm omafilcon A 3a KOHTpPOI Ha

¢ romts o

1. llcneTe ¢ KOHTaAaKTHMUTEe /ewun, OCBEeH akKoO OYeH nNnekap He

2. lHoceTe ne-pmBmnersaepmwoOoj OT nNpejgnucaHnsa.

3. "InznonseBante goMaKMmEapaTmMoOUmamTBpawme aaIpedeKTaHTMN) B©bDBY

4. lHoceTe KOHTaKTHW newn, KoraTtTo m3nonsBaTtTe Kankwun 3a
MEAUWLUHCKO nuuye) .

5. "m3nonsBaiTe CNWHKa, 3a Ja HaBJ/ilaXHUWUTe Newunrte.

6. M3nnakBainTe newmn tae CVb/XKIP akKHoeHTMEE Hecp a8 033 a OT 4YewmMarTa.

uhot*“oco “""'e*’Y (’)ch*;*e* c ho " x t At .o e m xcoth(':“

"m3non3BanTe KOHTaKTHW newnm, KOrarto e Hanumue KoeTo #
e OCTpPO M NOJOCTPO BbB3MNaNeHUe MUNU UHPeKLUMA Ha nNpegHar
* BcaKkakmBmbowHmBaHMNA, TpaBMW UAKMW aHOManNnuun, 3acaraiwum p
» PoroBunmyHa xwunectes3unmda (Hama/ieHa PpoOroBMYHA YYBCTBMUTE]
» TeXKa HepgocTaTbYHOCT Ha Ccnb3HaTa cekpeuwmsa (cyxoTa I
* BcaKkakBMW cuUucTeMHMOBBOOMGBBa@aHMWEA 3acerHaTt ouYyunutTe uUNU [
ynotTpeba Ha KOHTAKTHMUW neuwun.

e ANTeprMmyHum peakKkumMm Haa OYHUTE TMNOBBPXHOCTWU UMW npwuine
MNPUUYUMHEHN NUNAKN 3afbnboyeHU BCNeJjUTIMN @ alBda BYOIPUT Bab a aK:
* BcaKkakBW aKTWBHUWU WUHPekKUUMM Ha porosunmupyata (bGakTepwunant
e NMpn 3avyepBsAsBaHe UNU pas3fjpa3HEeHUWE Ha OoO4YUTE.

e NMpnmem Ha nNexKkapcTBa, KOWTO ca NpoTuMuBONOKAaA3aHW, BKII

M3xXBbpNnEA@HL@POCHNTE oTnNnajgbuyuMm, NO BB3IMOXHOCT pfa ce pel
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Bcekn cepuoseH MUHLUMWLEHT, HacTbnun BBB BpPbB3IKAa C nNpoAj
CbOTBETHMUA KOMNEeTEeHTEeH OoOpradH.

m MeguuwrHcko
uspenue
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Mékké kontaktni <¢¢oCky v pufrovaném fy ologickém rozt

Pfreadni pul aci s kontaktnimi c¢o€kami si vzdy umyjte a

Sterilni bariérou pro kontaktni <¢coCky je neporuSeneée t

@Nepouiivejte, pokud | e porusen sterilni bariérovy s

Y2YVihilF14adyN 6261@¢t 154 @yA0 NLIZIOA N ©IN

b! {!%h+#bN 2h29Y

1. Pfresveédéte se, ze Coctka neni pifevracena naruby. Co
(Obr.1 & 2)

2. Ukazovackem druhé ruky si pfidrzte horni vspddko. Pr
vicko. PfFilozte €¢oCku na oko. (Obr. 3) Zopakujte t:e¢

+, WNa#bN 2h29Y
Podivejte se vzhiru a prostiedniky obou rukou oddélt
bfiSky ukazovadackumétpabkcekpi Zvbpaskngte aewyp postup i

59%LbCO9Y/ 9 ! /1 hxt#x#bN 2h29Y

Cocky, které |l ze pouzit vicekr at, Cistéte a dezinfik
nebo podle instrukci vaSehmwmr Kkwomé afkéd ®d o ap o Wz dzrag mua dloa
podl e pokyntoztokem. | ahvi ¢ce s

Poznadamka: Jednodenni <¢oc¢ky jsou urdédeny vyhradné k je
tedy vase CoCky urcéenyYkIJEeldNEPONZOVENTEpoUEZiet neZNj KD
urcéené k Cisténi nebo dezinfekci, ani k vice neZz jec
midze poSkodit a tim zvysSit riziko oc¢nouipéékca aadh
kontaktnimi ¢o¢€kami

DOIDE L Y =+, {/Ib!¢N 2h29Y

Zvl hdete je opét dezinfekénim a <¢isticim nebo opl ac
uchovavani C<cocek.

Skupina materiadlu pro kontaktn| Indikace vl Yé QEOS\YIN G St SY

6261€eY

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Pro korekci ametropie. Ur cenmoukit i u

A3, ocufilcon B ocufilcon B4 ametropit

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A pro korekdiratkozrakosti | Pro korekci kratkozrakosti | P

D <
o <
N¢ (D
< <
D (D¢
S5 x
< c

pfisl
zdr av ot

o c
> Q N =
X T T 0o
®» O < cC
= Q
® >
I<-0®T
" 3—o —

'Pro (neprfetrzité’dprdl habhdddipmdihodleadé olbero dermiSjemoiazové

®Symbo| na Stitku oznacuj e, Ze CocCky jsou wurceny ke
kopakovanému pouziti. Pokud symbol neni pfitomen, je
P101051 Pagell of 65
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1. Pro vS8echny typy ¢c¢ocek vadm vas kontaktolog doporuci
Pfi jakychkoli pochybnostech se obratte na svého Kkt

2. Pokud pouzivate vicedenni <¢coCky, vyghknéjte mo svlyendrdit ev
den si nasadte nové Ccocky.

3. Co¢ky pouzivané vice ne? jedenkrat po vyjmuti vizdy

4, Pokud vam o¢ci zarudnou, jsou podrazdéné, nebo poku
kvality vidéni, pak ¢oCky okamzZité vyjméte a por adH

5, Zabrante znecCiudptedni ako dOslol makeni spreji a nenoste |

6. Co¢cky poskozené, znec€isdténé nebo pod3krabané ihned \

7. Pozornadlouhéemhty, za nimiz2z se skryvaj.i bakterie a jenz
je nachylné k infekcim.

8. Ukl adejte své Cocky mimo dosah déti.*

9. PFi vodnich sportech noste kontaktni <¢oCky pouze s

10. V pfipadé kestaektblni vodou (napf. z vodovodu, | ahvq
riziko mikrobidlni infekce.

11. Rozt oky doporucené vasSim kontaktologem nikdy nemén!H

12. Ni kdy neménte typ nebo parametry CcoCek bez konzult:
*Vyjimkaaonaf i | con A pro korekci .kréatkozrakosti kontaktn

VAROVANI

1. b9{ts¢®ocCkami, pokud vadm to nedoporucil vas kontakt

2. b9t h] ¢ N2OXW&9 dél e, neZz vam bylo doporuceno kontakto

3. b9t h}] ¢ Mxa9WU Bt éni CcocCek pr ostarpefd k yd euzricnefneék Cpnrio pdroonsat cr

4. NENOSTEont aktni CoOEkypfnpouuapkdt é pokud takovy postup

5. b9%+t[ I 2pWEY sl inami.

6. NEOPLACHUJKEO nt akt ni C¢ocCky ani pouzdro vodou z vodovodu

Y2YOGNI AYRAL1FOS 6 RAPIIREGN BINBW LInjNLINT 351

Kont ak tyh§ LIZdz@NegSh@ (i S nérkdselregdwzj i cich stavdi.

T Akutni a subakutni z&anét nebo infekce pFfedni komor

T Jakékoli oéni onemocneéni, poranéni nebo abnormal it :

1 Hypestezierohdey (sni zZenda ci {iafakickh.st r ohovky), neni

1 Zavaznéa nedostatecnost sl zné sekrece (suché oci).

T Jakékoli systémové onemocnéni, které midze mit viiwv
1 Alergické reakce oénichopobythWynebangsdnebp kEher e
cotek nebo pouzitim roztokU0 pro kontaktni <¢oclky.

1 Jakakoli aktivni rohovkova infekce (bakterialni, houbova, protozoalni nebo virova).

T V pfipadé zC¢ervenadni nebo podrazdéni oci

f Pouziti kontraiwmwdeko®#aogohchékékial.

Li kvidace: se standardnim odpadem, podle mozZzZnosti r ec
Jakykoli zavazny incident ve vztahu k vyrobku je nut:H

m Zdravotnicky
prostiedek
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Blgde kontaktlinser i bufferet saltoplgsning.

Vask og tealtid haenderne grundigt inden handtering af dine kontaktlinser.
Kontaktlinserne er sterilt forseglet i den intakte blisterpakke.

@Brug ikke, hvis produktets sterile lukkesystem eller emballage er beskadiget.
Kontaktlinserne ma ikke bruges af andre.

ISZETNING AF LINSEN

1. Sarg for, at kontaktlinsen vender rigtigt, inden du seetter den i. Seet linsen pa pegefingeren for at tiekke dens
form (fig. 1 & 2).

2. Hold det nederste gjenlag nede med langfingerenft det gverste gjenldg med den anden hands pegefinger.
Placer nu kontaktlinsen pa gijet (fig. 3). Gentag samme procedure med det andet gije.

UDTAGNING AF KONTAKTLINSERNE
Adskil gjenldgene med begge langfingre. Kik op, skub kontaktlinsen med den nederste hands pegefinger og tag den
ud med pegeog tommelfinger fig. 4). Gentag samme procedure med det andet gje.

DESINFEKTION/OPBEVARING

Hvad angar linser, der er brugt mere end én gang, skal du rense og desinficere dem behgrigt i henhold til
anvisningerne pa flasken med linsevaeske eller som anvist af din korgaktpiasser. Fglg instrukserne, der falger
med veesken, for at vedligeholde din kontaktlinsebeholder korrekt.

BEMZERK: Endagslinser, der udskiftes dagligt, ma kun bruges én gang og skal derefter kasseres. Hvis dine kontaktlinse
er beregnet til at blive uskiftet hver dag, MA DE IKKE bruges mere end én gang. Endagslinser er ikke designet til at
blive renset eller desinficeret og brugt mere end én gang. Hvis endagslinserne bruges flere gange, kan de blive
beskadiget, og der er derved starre risiko for, abtiver udsat for gjeninfektioner eller andre problemer i forbindelse

med handtering og brug af kontaktlinser.

HVIS LINSERNE TORRER UD
Fugt linserne med desinfektions skylle eller opbevaringsvaeske, og falg derefter punktet ovenfor vedr
desinfektion/opkevaring.

Kontaktlinsemateriale Indikatorer Tilsigtede brugere:
produktfamilie:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| for korrektion forametropi. | Til brug for personer med ametrapi
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A til kontrobf myopt Til kontrol af myopi Til bgrn mellem 6 og 18 ar, som
blevet vurderet egnede brugere i
kvalificeret
sundhedspersonale/gjenleege.
1Til (vedvarende) langtidsbrugil daglig brug? til langtidsbrug? til daglig engangsbrug / engangsbrug.
Symbol pa etiket indikerer, at linsen er til daglig engangsbrug og ikke ma bruges igen. Nar der ikke er et symbol pa
etiketten, er linsen beregnet til at blive brugt leengereai gangen.
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1.

2.

oo

9.

10.

11.
12.

For alle typer linser vil din kontaktlinsetilpasser anbefale et regime for brug, rengaring og udskiftning. Du ma
ikke afvige fra dette. Hvis du er i tvivl, skal du spgrge din kontaktlinsetilpasser om rad.

Hvis du beerer linsgya langtidsbasis, skal du tage linserne ud og kassere dem aftenen far, det er tid til at udskifte
dem, og sa iseette nye linser den naeste dag.

Linser, der bruges mere end én gang, skal, efter at de er taget ud, altid renggres og desinficeres i henhold
instrukserne.

Hvis dine gjne bliver rade eller irriterede, eller hvis du har smerter eller uventede synsforandringer, skal du tage
linserne ud med det samme og konsultere din kontaktlinsetilpasser.

Undga at f& makeup eller aerosolspray pa linserne, ogdeserikke i omgivelser med skadelige dampe.

Udskift straks beskadigede, forurenede eller ridsede linser.

Undga lange negle, der kan huse bakterier og kan beskadige gjet eller Eg@iset gje er sarbart over for
bakterier.

Opbevar kontaktlinserne utiggngeligt for barrt.

| forbindelse med vandsport ma du kun bruge linserne, hvis du beerer taetsluttende svemmebriller.

Kontakt med usterilt vand (f.eks. vand fra vandhanen, vand pa flaske, badevand, svemmebassin eller vandsport)
gger risikoen for mikrobiel faktion.

Undlad at skifte fra de vaesker, der anbefales af din kontaktlinseleverandgr.

Undlad at skifte linsetype eller parametre uden at konsultere din optiker.

*Undtagelse, omafilcon A til kontaktlinser til kontrol af myopi

ADVARSLER
1. SovALDRIGned kontaktlinser i gjnene, medmindre din kontaktlinsetilpasser har sagt, at du kan ggre det.
2. BeerALDRIGontaktlinserne leengere end den af kontaktlinsetilpasseren anbefalede periode.
3. RenggALDRIGkontaktlinserne med almindelige renggringsmidler (f.@kesinficeringsmidler).
4. BrugALDRIGIine linser samtidig med gjendraber (medmindre en leege har tilradet at ggre det).
5. BrugALDRIGpyt til at fugte linserne.
6. Reng@ALDRIGIine kontaktlinser eller dit kontaktlinseetui med postevand.

Kontraindikationer(grunde til ikke at bruge)
Brug ikkekontaktlinser, hvis et af fglgende forhold findes.

=A =4 =4 =4 =8 =9

=A =4 =

Akut eller subakut beteendelse eller infektion i gjets forreste kammer.

Alle gjensygdomme, skader eller abnormiteter, der pavirker hornhinden, bindehindemgdégene.
Hornhindehypoaestesi (nedsat hornhindesensitivitet), hvis det ikke er afakisk.

Sveer mangelfuld tareudskillelse (tarre gjne).

Alle systemiske sygdomme, der kan pavirke gjnene, eller som kan forveerres ved brug af kontaktlinser.
Allergiske reaktioer af gjets overflader eller adnexa, der kan veere opstdet eller forveerret ved brug af
kontaktlinser eller rensevaesker til kontaktlinser.

Enhver hornhindeinfektion (bakteriel, svamp, protozoal eller virus).

Hvis gjne bliver rgde eller irriterede.

Brug af médicin, der er kontraindiceret, inkl. gjenmedikamenter.

Bortskaffelse: bortskaffes som almindeligt husholdningsaffakhbrug hvis muligt.

Alle alvorlige uheld, der er sket i forbindelse med dette produkt, skal rapporteres til producenten og relevant
kompetent myndighed.

m medicinsk
enhed
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Weiche Kontaktlinsen in gepufferter Kochsalzlésung.
Waschen und trocknen Sie sich grundsétzlich die Hande, bevor Sie lhre Kontaktlinsen berihren.
Die sterile Schutzversiegelung fur Kontaktlinsen ist die intakte Blisterverpackung.

@ Nicht verwenden, wenn das Sterilbarrieresystem des Produkts oder seine Verpackung beschadigt ist.
Kontaktlinsen diirfen nicht von mehreren Personen gemeinsam benutzt ceer.

AUFSETZEN DER KONTAKTLINSEN
1. Vergewissern Sie sich fir jedes Auge, dass die Kontaktlinse nicht umgestilpt ist. Nehmen Sie sie mit dem

Zeigefinger auf und kontrollieren Sie deren Form (Abb. 1 und 2).

2. Ziehen Sie mit dem Mittelfinger das Unterlid nacitein und mit dem Zeigaund Mittelfinger der anderen Hand
das Oberlid nach oben. Setzen Sie die Kontaktlinse auf das Auge (Abb. 3). Wiederholen Sie den Vorgang fiir das

andere Auge.

ABSETZEN DER KONTAKTLINSEN

Schauen Sie nach oben und ziehen Sie das lithteach unten. Falten Sie den unteren Rand der Kontaktlinse
vorsichtig mit der Fingerkuppe von Zeigefinger und Daumen zusammen und setzen Sie die Kontaktlinse ab (Abb. 4).

Wiederholen Sie den Vorgang fiir das andere Auge.

DESINFIZIEREN/AUFBEWAHREN

Zur Renigung und Desinfektion von mehrfach verwendeten Kontaktlinsen (z.B. Monatskontaktlinsen) folgen Sie bitte
genau den Anweisungen Ihres Kontaktlinsenanpassers und Ihrer Pflegemittelani&gafatpen Sie zur korrekten

Pflege des Kontaktlinsenbehélters diaweisungen auf der Pflegemittelflasche.

Hinweise: Eimmalkontaktlinsen sind zum taglichen Tragen geeignet und missen nach dem Tragen entsorgt werden.
Wenn Sie Eimalkontaktlinsen tragen, dann diirfen diese UNTER KEINEN UMSTANDEN langer alsgeatraigdiag
werden. Eiamalkontaktlinsen kénnen aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht gereinigt, desinfiziert oder langer als einen
Tag getragen werden. Emalkontaktlinsen kdnnen, wenn sie langer als einen Tag getragen werden, beschadigt
werden, was zu Risikebei der Kontaktlinsenpflege fihren sowie Augeninfektionen oder andere Probleme auslésen

kann.

SOLLTEN DIE KONTAKTLINSEN AUSTROCKNEN
Befolgen Sie die oben unter Desinfizieren/Aufbewahren genannten Hinweise.

Produktfamilie des

Kontaktlinsenmaterials:

Indikationen

Vorgesehene Benutzer:

comfilcon A, fanfilcon A, methafilcon
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A4, stenfilcon A

Zur Korrektur von Ametropie

Zur Verwendung fur Nutzer m

Fehlsichtigkeit

omafilcon A fir das
Management

Myopi

Fur das Myopie Managemer

(zur  Verlangsamung
Fortschreitens
Kurzsichtigkeit)

dg
de

Zur Versorgung kurzsichtiger Kind
und Teenager im Alter von 6 bis
Jahren, nach vorheriger Absprac
mit einem entsprechend
qualifizierten
Kontaktlinsenspezialisten.

Fur (kontinuierliches) verlangertes Tagestragéfiir Tagestragen3fir

Einmaltragen / Einmalgebrauch.

verlangertes Tagestrageffir tagliches
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® Das Symbol auf dem Blister weist darauf hin, d#iesLinse fir den einmaligen Tagesgebrauch und nicht zur
Wiederverwendung bestimmt ist. Ist dieses Symbol nicht vorhanden, ist die Linse fir andere Trageperioden
vorgesehen.

BITTE BEACHTEN SIE

1. Ihr Augenoptiker oder Augenarzt wird lhnen fir jed€antaktlinsentyp entsprechende Empfehlungen zum
Tragen, Reinigen und dem Austauschrhythmus der Kontaktlinsen geben. Befolgen Sie diese Anweisungen. Bei
Fragen lassen Sie sich von Threm Augenoptiker oder Augenarzt beraten.

2. Wenn Sie lhre Kontaktlinsen tbemnen langeren Zeitraum (Uber Nacht) kontinuierlich tragen, setzen Sie die
Kontaktlinsen bitte am Abend, vor dem geplanten Austausch, ab und entsorgen die Linsen. Setzen Sie am
darauffolgenden Morgen ein neues Kontaktlinsenpaar auf.

3. Linsen, die mehr alsminal getragen werden, missen nach dem Absetzen entsprechend den Anweisungen
gereinigt und desinfiziert werden.

4. Sollten Sie beim Tragen der Kontaktlinsen eine Roétung oder Reizung bzw. irgendwelche Schmerzen oder
unerwartete Verdnderungen beim Sehen festln, setzen Sie lhre Kontaktlinsen unverziglich ab und
konsultieren Sie Ihren Augenoptiker oder Augenarzt.

5. Vermeiden Sie die Verunreinigung der Kontaktlinsen durch Maakeoder Sprays und tragen Sie die

Kontaktlinsen nicht in der N&he gesundheitsscldddir Dampfe.

Beschadigte, verunreinigte oder zerkratzte Kontaktlinsen mussen unverzuglich ausgewechselt werden.

7. Vermeiden Sie lange Fingernagel, da sich darunter Bakterien ansammeln kénnten und Sie sich aul3erdem damit

an den Augen verletzen oder die Kaktlinsenbeschadigen kénnten. Kratzer ander Augenoberflache kénnen

Infektionen zur Folge haben.

Bewahren Sie lhre Kontaktlinsen fur Kinder unzugéanglich auf.

9. Beim Wassersport mit Kontaktlinsen sollten Sie Ihre Augen zusatzlich durch eine wasserdictebriehu
schutzen.

10. Kontakt mit nicht sterilem Wasser (z. B. Leitungswasser, Mineralwasser, Badewasser, im Schwimmbad oder
beim Wassersport) erhdht das Risiko einer mikrobakteriellen Infektion.

11. Wechseln Sie nicht zu anderen als von Ihrem Kontaktlinsendiptaicempfohlenen Pflegemitteln.

12. Andern Sie ohne Riicksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten weder den Linsentyp noch dessen
Eigenschaften.

*Ausnahme omafilcon A fir das Myopie Management

o

©

WARNHINWEISE
1. Tragen Sie Ihre KontaktlinsBihCHTbeim Schlafen, es sei denn, Ihr Augenoptiker oder Augenarzt hat IThnen dazu
geraten.
2. Tragen Sie lhre Kontaktlins®iCHTI&nger als fir den von lhrem Augenoptiker oder Augenarzt empfohlenen
Zeitraum.
Verwenden Sie fur Ihre Kontaktlins&iEINEHaushaltsprodkte (z. B. Desinfektionsmittel).
Tragen Sie lhre Kontaktlins®@iCHT wenn Sie Augentropfen anwenden (es sei denn, Ihr Augenoptiker oder
Augenarzt hat Ihnen dazu geraten).
5. Befeuchten Sie lhre Kontaktlins&BiCHTmit Speichel.
6. Spulen Sie Ihre Kontaktlinsen oder den Behdll&2HTmit Leitungswasser ab.

Hw

Gegenanzeigen (Grunde fir die Nichtverwendung)
Bei Vorliegen einer der folgenden Gegebenheiten, dirfen Sie die Kontakthicsgwerwenden.
* Akute und subakute Entziindung odafektion der vorderen Augenkammer.
» Jede Augenkrankheit, Verletzung oder Abnormalitat an Hornhaut, Bindehaut oder Augenlidern.
* Hornhauthypasthesie (verminderte Empfindlichkeit der Hornhaut), aufRer bei Aphakie.
* Schwere Insuffizienz der Tranensekrat{trockene Augen).
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» Jede systemische Erkrankung, die Auswirkung auf das Auge haben oder durch das Tragen von Kontaktlinsen
verstarkt werden kann.

» Allergische Reaktionen der Augenoberflache oder der okuldren Adnexe (&ul3ere Augenmuskeln, Augenlider,
Trarenapparat), die durch das Tragen von Kontaktlinsen oder die Verwendung von Kontaktlinsenpflegemittel
hervorgerufen oder verstarkt werden kénnen.

» Jede aktive Hornhautinfektion (durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren).

* Wenn eine Rotung oder Reizudgr Augen auftritt.

* Verwendung von kontraindizierten Medikamenten, einschlief3lich Augenmedikamenten

Entsorgung Uber normalen Hausmiuill, oder Recyclingsystem, sofern vorhanden.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Pradfdetreten ist, sollte dem Hersteller und der
jeweils zustandigen Behorde gemeldet werden.

MD Medizinprodukt
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MoAakoi @oakoi ema@en¢ o0& pPLOBPYI OCTI KO dIL GAvpa.

MAEé€veETEeE MAVIOTE KOOI OTEYVWVETE TO XEPL A o0caCg TPILV XpPNoC
To @paypa O T OPOOTKEDI VPCW CEMICO GYNICO € i val To Aa61 KTo o@pAyl CPO

Mnv TO0 Xpnoirpyomoleite €av TOo oc0OTnNMAO @GPOYyMdOU OaTMOOT
OAANOIl WUHEVO.
r'" AQ' 3> hys°® B M , h ¢~ g ~ h " * h > B h <« <h - Y, T ho

{sfsonfer & [s]l uBr sl

1. Mptv TOMaAaOBYT PaKDE BePBal wbeitTe O0TI O QAaKOC O0egevVv €1l vec
MTAGvw oto0 de€i KTn TOULU Xepl oL oco¢ wdTEea kva 1P &P RI)wOB e i T €
2. Xpnol1I yomol wvToa¢ TO TpPpiTtTo dAXTULUAO TOU | dunmw Xeipk O
GAAOUL XEPLOUL COC AVAOONKWOTE TO GVvw PBAéd@apo. TomoBert

Tn 61Ladl Kaocia yra To AGAAO PdAaATI .

BuBl[Inir & [l URBr sl

Avoi &te 1TOa PBAE&@apa XPNOoOlI WOTOI WVTOC TO €UETOoVi 00 €di OKXTTNU ATOO
mTou PBpioketal O0T1T0 KATW BAE€@apo, YyAlLOTPNOTE TO QGOKO TIg
TOU (01 o0V Xeplol ONKWOTE TOV QOKO e€ma@ng amo 1O HPATI .

Bl srlrBnuéEnkgf m &

N o @oakKoLC TOU XpPpnoltpgomololVTOlI TeEPLOCOTEPO ATMO di a
aovoTnNnpad TIC o0dnyieg¢ TMOW OMAPKRPOVOQETNM TI G&AQdnNOy i ®WO TTAO
epovTida ONKNG @AaKOVI ¢ TMOXPMYGi, € Q@ KLDEA OoTUP N@ITEA T ToUu d1 aAvy

>~ HM. Ol nuepnaotl ol @OaKOI EMAPNC KATAaoKevLalovTaOal yli a

meTayovITtal. Edv o1 @akoi emaeng mpoopi ovial HPYOVO VYIC
eopa.pepinon ol @QakKoi emaeng dev €xouvv oxediaotei pe o
eoplolVTOOlI MTAVW amo dia @opda. Ol nNUEPNROCL Ol @aKoi €T
eBbapolV KAl PToOpPEl Vo 0c0C EKO@HOGOUNV CETMUEYRNAPREYPOU KV Iy
TWV QOK®OV E€TMAQ@ENC MPTOPEI va TPOKANOBOOLVYV O0@OBAAMPYI KEC HOAL

By B uvBrel yvJnm minikrnfBéon
Bpééte 1TOV @akod pe To o001 GAvpga KabBapli opol, evwddoomenc
TO MAapOMAVW OTA&d1 0 AmMmoAlpavong/ Evuvdatwong.

K¢ T 1 wAB S h T 0¥ imAL s ve " [ 7T < > AT
s h, "oy
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| ' 1 TN 0L O0|Ffta xpnon o€ xpNn

A3, ocufilcon B ocuficon BY|apetpwni acg.
omafilcon A omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A# stenfilcon A
omafilcon A y 1 « TOV Erira tov €Aegyxlnta mat dt ad nAt Ki
MU T ac ET WV, 0001 0 ¢
KOTAOAANACQ K
latTpo/ oebaApuiatp
KatTdAAnAol xpnort
Tira (ocvvexn) mopod ekoUFpap xXPMONPATHTRPUEVRAIRAAOR! VA X
Xpnong / eeamal xpnon.
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@ 1o COUMBOAO oOTnNV ETILKETO ULVUTMOdel KVUVUEL XPMOonN oKAPAa KO X1
emavaxpnot ypyomoinon. Otav 10 OoUOUPWPOAO dev UTMAPXEL, O @

[fTsul [ BRNIY

1.Tia kKabe TOMO @akoUL ema@ncg, 0O €QAPUMOOCTNANC TWV @OK
OVTI KOTAOTOONC OV CPUEKIWVO EKIOIK OOl 0 oLV CTNUAa ocuvTInRpnc
TI ¢ odnyieg. Edv apoet BdAAete, (ntnote Tn ocLPPBouAnR 1

2.2 TmMepPpiMTwon TOU @OPATE TOULEC QGOKOULGC E€MO@NRNC Yyl a TIaj
me T aéoweg TO PBpaduv mpoToL VO TOUC aAvVIlIlKATAOaoTNnoeTE, X
TNV €MOPMEVN NUEPO.

3. O1 @aKoOi EMOQPNANC KABNUeEpPpIL VNG XPpHRong TPETEI Vo aToA
Byaivouv amé TO HYATI OTOODUO@OUP UPOTT!I CAQULUPBOULAEC

4. EaAv 1Ta pPddAdTil a ocdaC¢ KOKKIVioouvuv 1 e€pebBrotolv 1 av ol ¢
OAANOYEC OoTnV OpOOCH CcOC, O@Al PECTE OAPMEOWGC TOULUGC @QOKO!
PAK®WY €mMma@EnN¢ N 1ToVvV o0@eOaApyiarpo ocac.

5, ATopeluyetTe TNV PHOAULVON TWV QGOKWOV 04d¢ amo pdakli yl ac,

aovoabupulr aoel ¢.

AVTI KATOOTNAOTE AaPMEOCWE TOUC KATEOCTPOMUMEVOULUG, HPMOAUGCO:

AMTo@UyYyeTE TOAa PHOKPL A& viOxltlamopeaionmai ipe&kpmaddwoPok Bimoipc

pakobwa ypatlouvliopévo HATLI €ival TMePlL OooCOTEPO €KTEDHO

8. duAdococeTeE TOULUC @QAKOULE OCcOC HMAKPI G oMo TOl d1 G.

9. XpNnNolL WOTMOIl NOTE TOULC @AKOUC cac yia vdpoBBgoggop MO

No

100H ema@enR HPE PN AMOOCTEIl pWUEVO vepPO (m.X. amo tn Ppolo
ocmop) auvfdavel TOV Kivduvo plLKpOBLrLakKNnANg MOALVONC.

11.Mn xpnotr pyomoir eite GAAO d1 GAupa amMO AUTO TOU OAC £ X ¢

12MnVv aAAGlefeTTQVMA@P@MOPETPOUE TOU QAKOU Xwpi ¢ va oL

*EEai peon omafilcon A yia tov €AegyX0 TWV QGOK®OV E€TmTaQ@Nn

[ fsnipsl Bl E NI

1. rE&KOIl JAOTE HPYdE TOULC QGOKOUE O0OAC €KTOC AV O €@oapuoOOCTN
O0C@AaAEC VA TO KAVETE.

2. r E)lopATE TOUC QGOKOUE O0AC TMEPOA ATMO TO XPOVIKO dIL Aot
gag.

3. rEIXPNOol YJOTIOl ei T80 OMKKOKA@MOPOUAGVTITI KA) mTAvw OTO0OULC @A

4. r EYpOopATE TOUC GOKOULC O0aC OTOV XpPnoltLyomol eiTe oOTOAY
yiatpd¢ oco0¢ va TO KAveETE).

5. rEXpnNolL gomolL €iTE OCAAIL O Yyl O VO €VUOATWOETE TOULE GOAK

6. rE)€emAéveTe aom@cn euk origkn ToOouLvg ME veEPO TNC PBpvong.

BA_ B AL IVET > L0
r'' XpnotL yJomoltl €i T€ TOLEC QAKOULC emaen¢ O6tTav ULVLTAPXOUV Ol
1 Ofeia ka1t vmo&eia @eAeypyovn 1N PHOAULVONn TOUL TpPpoO6OBILOVUL

1 Omol1 adNTmo T ET poocuBuéavtel 1 ooy, O n OVWUHOAL a T wv HOTI1l WV TTO U
EMI MEQPULULKOTO N TOa BAEéo@apa.

1 Mel wpyévn €val ocBnoia Tou KepaTtoel do00C N G@QEAKOC 0@B0C

1 SoBapn avemapkel o d0AaKPULI KNG €KKprLong (&npoi o@baly

1 Omolr adNmoTE OGCLOTNMI KN VOA® WAHT | PMO EEN evita SEMIY WD E T €
EMAQNC.
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TAAMANEPYIL KEGC aVTI Odphoel ¢ TWV O0@OOAMI KOV E€TIL @AV EL WV N

EMI OEl VWBOULY amo TN Xpnon @aoakKkwv ema@eng¢ N d1 aA0POT O
T Onmor adnRnmote e€vepyn MNOoi(HPuwE T NTpa v KKAE, p UTUKENITA K 1, TP WT O
TAv 1Ta pPdATI O KOKKI Vi Couvv N e€pebBi ovtal

T Xpion @apugaKOULU TOUL avritevdeikKvuvTal, OCULUTEPLAAUPBAVOY:
ATTopplL YNn: XPNOIL JOTOI OCTE TUTI KA AaMOPBPANTA, OAVAOKUKA®WOT ¢
Tuxov omepPoapmdoati KO mMouv €XeEl oOouLvPpPei O0€e Oox€eEon PME TO TpPO

TNV €@Q@apuUuOCTEéEa apupoédl a apxn.

IATPOTEXVOAOYIKS
npoiov
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ES

Lentillas de contacto en salino regulado.

Antes de manipular las lentes, lavese y séquese bien las manos.
El precinto para lentes de contacto es el sello intacto del blister.

@ No usar si el sistema de esterilizacion del producto o su embalaje parecen dafiados.
Las lentes de contacto no deben ser compartidas.

INSERCION DE LA LENTE

1. Antes de insertarlagsegurese de gue la lente no esta del revés. Coléquela en el dedo indice para comprobar la
forma (Figuras 1y 2).

2. Con el dedo corazon sujete el parpado inferior hacia abajo y con el dedo indice de la otra mano levante el
parpado superior hacia arriba. Cqaldese la lente en el 0jo
(Figura 3). Repita el procedimiento con el otro ojo.

EXTRACCION DE LA LENTE

Separese los parpados con los dedos corazén de ambas manos. Mire hacia arriba y con el dedo indice de la mano
inferior deslice la lente. Pellizque lente y separela del ojo con las yemas de los dedos indice y pulgar (Figura 4).
Repita el procedimiento con el otro ojo.

DESINFECCION/ HIDRATACION

Las lentes de mas de un uso deben limpiarse y desinfectarse siguiendo estrictamente las instrucciora®gee ap
en el frasco de solucion limpiadora, o siguiendo los consejos de su éptico u oftalnRilggydas instrucciones del
envase de la solucion de limpieza y mantenimiento para el correcto uso del estuche de las lentes de contacto.

N.B. Las lentes dedeables diarias estan concebidas para un Unico uso. Tras dicho uso éstas deben ser desechadas.
Si sus lentes estan concebidas para uso desechable diario, NO las use mas de una vez. Las lentes desechables diari
no estan disefiadas para ser limpiadas o destadas y para volver a ser utilizadas en mas de una ocasién. Las lentes
desechables diarias llevadas en mas de una ocasién pueden dafiarse y causarle un mayor riesgo de infecciones
oculares o de otro tipo debido al incorrecto cuidado y manipulacion deéss de contacto.

SI LAS LENTES SE SECAN
Rehumedézcalas con una solucién que las desinfecte, hidrate o aclare y a continuacion, siga el paso anterior sobre
desinfeccion e hidratacion.

Familia del Material de las lentes d| Indicaciones Usuaios previstos:

contacto:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Para la compensacién d Para uso por parte de usuarios ¢
A%, ocufilcon B ocufilcon B4 | ametropias. ametropia.

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A# stenfilcon A

omafilcon A para el control de I|§ Para el control de la miopia | Para nifios de entre 6 y 18 afig
miopid aquellos que sean considerados [
un profesional de la visién cualificac
como posibles usuarios apropiados

!Para uso (continuo) prolongadfpara uso dirio; 3para uso prolongaddpara uso de un solo dia/reemplazo diario.

® El simbolo en la etiqueta indica que las lentillas son de reemplazo diario y no deben reutilizarse nunca. Cuando el
simbolo no esté presente, las lentillas estan indicadas pardiptrale reemplazo.
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PRECAUCIONES

1.

o

No

8.
9.

10.

11.
12.

Para todos los tipos de lentes, su 6ptico u oftalmologo le recomendara cefirse a una rutina de utilizacion,
limpieza y sustitucién de lentillas. Aténgase a dicho programa. En caso de duda consulte con su 6ptico u
oftalmdlogp.

Si usa lentes durante periodos largos de tiempo, quitese y deseche las lentes la noche anterior a la fecha en la
gue debe cambiarlas y pdéngas elentes nuevas el dia siguiente.

Las lentillas reutilizables deben limpiarse y desinfectarse segun se imelpalés de retirarlas.

Si se le enrojecen o irritan los ojos o si siente dolor o cambios inesperados en la vision, quitese las lentes
inmediatamente y consulte con su especialista.

Evite contaminar las lentes con productos cosméticos o0 aerosoles y eaitasusn lugares donde haya humos
Nnocivos.

Sustituya las lentes dafiadas, contaminadas o rayadas inmediatamente.

Evite llevar ufias largas que podrian albergar bacterias y causar dafios al ojo o0 a laokenjes con arafiazos

son vulnerables a las infecoies.

Mantenga las lentes fuera del alcance de los nifios.

Utilice las lentes para practicar deportes acuéticos Unicamente si usa gafas que impidan el paso del agua.

El contacto con agua no estéril (por ejemplo, agua del grifo, embotellada, del bafica pistghido a deportes
acuaticos), aumenta el riesgo de infeccién microbiana.

Use exclusivamente las soluciones recomendadas por su profesional de la vision.

No cambie el tipo de lentillas o sus parametros sin consultar con un profesional de la vision.

*Excepcion para las lentillas de omafilcon A para el control de la miopia

CONTRAINDICACIONES/ADVERTENCIAS

ogkhwnNpE

NOduerma con las lentes a menos que su optico u oftalmélogo le haya dicho que puede hacerlo.

NOuse las lentes durante mas tiempo del recomendadogu Optico u oftalmélogo.

NOutilice productos domésticos (por ejemplo, desinfectantes) para limpiar sus lentes.

NOuse las lentes durante tratamientos con gotas para los ojos (excepto si su médico u oftalmélogo asi lo indica).
NOhumedezca las lentes naliva.

NOlave las lentes ni el estuche de las mismas con agua del grifo.

Contraindicaciones (cuando no utilizarlas)
No utilice lentes de contacto si padece algunas de las siguientes condiciones.

=A =4 -4 -4 -8 9

= =4 A

Inflamacion o infeccién aguda y subaguda de la camaterior del ojo.

Cualquier enfermedad, lesion o anomalia ocular que afecte a la cornea, la conjuntiva o los parpados.

Hipoestesia de la cornea (sensibilidad reducida de la cérnea), si no es afaquica.

Insuficiencia grave de secrecion lacrimal (0jos secos).

Cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o0 pueda verse exagerada por llevar lentillas.
Reacciones alérgicas de las superficies o anejos oculares que puedan estar inducidas o exageradas por llevar
lentillas o el uso de soluciones para ldasil

Cualquier infeccion activa de la cérnea (bacteriana, fangica, protozoaria o virica).

Si los ojos se enrojecen o se irritan.

El uso de un medicamento contraindicado, incluyendo medicamentos para los 0jos.

Eliminacion: utilice el contenedor de resto iesiduos, recicle cuando sea posible.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relacion con el producto deberia informarse al fabricante y a la
autoridad competente correspondiente.

m Dispositivo
meédico
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ET

Pehmed kontaktldatsed puhverdatud soolalahuses.
Alatienne laatsede kasitsemist peske ja kuivatage kaed.
Kontaktlaatsede steriilne barjdar on vigastamata mullpakend.

@Arge kasutage, kui toote steriilse barjaari sisteem vdi pakend on kahjustatud.
Kontaktlaatsed ei ole mbeldud teistega jagamiseks.

LAATSEDEAIGALDAMINE

1. Jalgige mblema silma puhul, et laats ei oleks tagurpidi. Kuju kontrollimiseks asetage laéts nimetissérmele (Joon.
1&2).

2. Tostke teise kde nimetissbrme ja keskmise sdrme abil Ulalaug Ules, keskmise s6rmega hoidke alalaugu all.
Asetage laatsilmale (Joon. 3). Korrake sama tegevust teise silmaga.

LAATSEDE EEMALDAMINE
Vaadake Ules ja hoidke alalaugu all. Enne laatse valjavbtmist nimetissérme ja poidla vahel, viige see 0Ornalt
silmavalgele (Joon. 4). Korrake sama tegevust teise silmaga.

DESINHISEERIMINE/LEOTAMINE
Korduvkasutuseks mdeldud lddtsed puhastada ja desinfitseerida jargides rangelt lahusepudelil olevaid vdi Teie
silmaarsti poolt antud juhiseitkontaktlaétsede korpuse nduetekohaseks hooldamiseks jargige lahusepudeli juhiseid.

N.B. Uh&ordselt kasutatavad kontaktlaatsed on mdeldud ainult tihekordseks kasutamiseks, ning seejarel tuleb need
korvaldada. Kui Teie laatsed on ette nahtud thekordseks kasutamiseks, ARGE kasutage neid rohkem kui tihe korra.
Uhekordselt kasutatavad laatsed ei olélja tootatud selliseks, et neid saaks puhastada vdi desinfitseerida, ning
rohkem kui tiks kord kanda. Uhekordselt kasutatavate ladtsede mitmekordsel kasutamisel vdivad need kahjustuda,
ning Teil vdib esineda kdrgem silmapdletike tekkimise oht, mis tulehkoataktlaatsede kasitlemisest voi muudest
probleemidest.

KUI LAATSED ON KUIVANUD
Niisutage desinfitseerimisloputus, vdi sailituslahusega, seejarel korrake Ulalkirjeldatud
desinfitseerimigleotusprotseduuri.

Kontaktlaatsematerjali tootepere: Naidustused Ettenahtud kasutajad:
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Ametroopia korrigeerimiseks Kasutamiseks ametroopiag
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 kasutajatele

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon Altihinagelikkuse kontrolli § Lihinagelikkuse kontrolli a] 6-18-aastaste laste puhul need, ke(
hoidmisek$ hoidmiseks vastava kvalifikatsioonig
professionaalsed
tervishoiuspetsialistid/silmaarstid
loevad sobivaks kasutajaks.
!pikaajaliseks (pidevaks) kandmisekigapéaevaseks kandmiseksSpikaajaliseks kandmiseksligapaevaseks
Uhekordseks kandmiseks / ihekordseks kasutamiseks.

® Sildil olev simbol néitab, et laats on mdeldud Uhekordseks kasutamiseks ja mitte korduvaks lsedgakui
stimbol puudub, on laéts ette nahtud teistsuguse graafiku alusel kandmiseks.
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TAHELEPANU

1.

o

No

8.
9.

10.

11.
12.

Il gat tdaapi | adtsede jaoks soovitab Teie si |lPuegar st
arsti juhistest kindlalt kinni. Kahtluste kaf po6rduge oma silmaarsti poole.

Kui Te kannate kontaktlaatsi pidevalt, eemaldage, ning korvaldage oma kasutatud la&tsed Ohtul enne
magamaminekut, ning votke uued laatsed kasutusse jargmisel hommikul.

Korduvkasutatavad laatsed tuleb parast eemaldamisti nduetekohaselt puhastada ja desinfitseerida.

Kui Teie silmad muutuvad punaseks voi tekivad arritusnahud, valulikkus vdi ootamatud muutused nagemise
kvaliteedis, eemaldage oma laatsed koheselt, ning konsulteerige oma silmaarstiga.

Valtige meigi jaerosoolpihustuste sattumist laatsedele, ning drge kandke neid murgiste gaaside laheduses.
Kahjustatud, saastunud vdi kriimustatud laatsed tuleb koheselt vélja vahetada.

Valtige pikki kadsi, mis varjavad baktereid ja vdivad vigastada silma vo0i |&&iiseistatud silm on aldis
poletikele.

Hoidke laatsi lastele kattesaamatus kohas.

Vees vOib laétsi kasutada ainult juhul, kui Teil on veekindlad kaitseprillid.

Kokkupuude mittesteriilse veega (nt kraanpudelt, vanni, basseinivesi vdi veespordi kaigusursmdab
mikroobse infektsiooni ohtu.

Arge asendage oma kontaktlaatsendustaja poolt soovitatud lahuseid millegi muuga.

Arge muutke laatse tulpi ega parameetreid ilma oma silmaarstiga ndu pidamata.

* VV.a omafilcon A kontaktlaatsed luhinagelikkuse kontrdilhaidmiseks

HOIATUSED

oA~ wNE

ARGHnagage laatsedega, kui Teie silmaarst ei ole kinnitanud selle ohutust.
ARGEandke laatsi kauem, kui Teie silmaarst seda lubab.

ARGHKandke laatsedele kodukeemiat (nt desinfitseerimisvahendeid).
ARGHandke laatsi, kui kasutate silmatilku (lubatud ainult arsti soovitusel).
ARGHhiisutage laatsi siiljega.

ARGHoputage laatsi ega laatsekonteinerit kraanivee all.

Vastunaidustused (mittekasutamise pdhjused)
Argekasutage kontaktlaatsi, kui esineb mgaigmistest tingimustest.

=A =4 =4 =4 =8 =9

=A =4 =

Silma eeskambri akuutne vdi subakuutne pdletik voi nakkus.

Silma haigus, vigastus vdi anomaalia, mis mdjutab korneat, konjunktiivi vdi silmalauge.

Korneaalne hiipesteesia (vahenenud korneaalne tundlikkus), kui laatsi ei kanta.

Tugevalt parsitud pisaravoolus (silmade kuivus).

Ukskdik milline siisteemne haigus, mis vdib mdjutada silma voi kontaktlaatsede kandmise tottu &geneda.
Okulaarpindade vajatkete allergilised reaktsioonid, mis voivad tekkida voi ageneda kontaktldatsedenismn
vOi kontaktlaatselahuste kasutamise tottu.

Ukskaik milline aktiivne korneaalnakkus (bakteriaalne, fungaalne, algloomade pd&hjustatud vai viiruslik).
Silmade punetuse vdi arrituse korral.

Vastundaidustatud ravimi kasutamine, sh silmaravimid.

Kdrvaldanme: visake ara olmeprigiga, voimaluse korral suunake ringlusse.

Kdikidest tootega seotud tdsistest vahejuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja asjakohast padevat asutust.

MD | meditsiiniseade
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Pehmeat piilolinssit puskuroidussa suolaliuoksessa.

Pese ja kuivaa kadatna, ennen kuin kasittelet linsseja.
Piilolinssien steriili suojus on koskematon l&pipainopakkaus.

@ Ala kayta, jos tuotteen steriili suojausjarjestelma tai sen pakkaus on rikkoutunut.
Al& anna muiden kayttaa piilolinssejasi.

LINSSIN ASETTAMINENMAAN
1. Tarkista, etta linssi ei ole nurinpain. Aseta se etusormellesi, ja tarkista linssin rifGotat 1 ja 2)
2. Aseta toisen kaden etusormi ylaluomelle ja toisen kadden keskisormi alaluomelle. Veda ylaluomea ylospain ja
alaluomea alaspain. Aseta linséirgille. (Kuva 3) Toista menettely toisessa silmassa.

LINSSIN POISTAMINEN SILMASTA
Erota luomet kummankin kaden keskisormella. Katso yléspain ja veda alaluomea alaspain. Purista varovasti linssia
alareunasta etusormen ja peukalon pdilla, ja nosta linssi gibmasta. (Kuva 4) Toista menettely toisessa silmassa.

DESINFIOINTI / LIOTUS
Puhdista ja desinfioi useaan kertaan kaytettavat linssit noudattamalla tarkasti liuospullossa olevia ohjeita tai
silméalan ammattilaisen ohjeiden mukadfoudata nestepullon gjeita piilolinssikotelon oikeasta hoidosta.

Huomioi: Kertakayttolinssit ovat tarkoitettu kaytettaviksi vain kerran, jonka jalkeen ne heitetaan pois. ALA kayta
paivittdiseen kertakayttéon tarkoitettuja piilolinsseja yhta kertaa useammin. Kertakayttojinss®le suunniteltu
puhdistettaviksi tai kaytettaviksi yhta kertaa useammin. Mikéali kertakayttolinsseja kaytetddn useammin kuin kerran,
ne voivat vahingoittua, jolloin riski saada silmétulehdus tai jokin muu linssien huonosta hoidosta ja kasittelysta
johtuva ongelma kasvaa.

JOS LINSSIT KUIVUVAT
Toimi edellisen kohdan (desinfiointi/liotus) mukaisesti.

Piilolinssimateriaalien tuotesarja: Indikaatiot Tarkoitetut kayttajat:
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Ametropian korjaamiseen. | Kaytettavaksi kayttdjille, joilla o
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 ametropia

omafilconA*, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A likinakoisyyden hallinta| Likinakoisyyden hallintaan | 6-18-vuotiaille lapsille, jotka
asianmukaisesti pava laaketieteen
ammattilainen / silmaalar|
ammatinharjoittaja arvioi sopivikg
kayttajiksi.
Y(Jatkuvaan) pitkaaikaiseen kayttodpaivittaiseen kayttoonpitkaaikaiseen kayttoortpaivittaiseen kertakayttoon.

Symboli etiketissa osoittaa, etta linssi on tarkoitettu paivittaiseen kertakayttéon eika sitad saa kayttaa uudelleen.
Jos symbolia ei ole, linssi on tarkoitettu toiseen kayttdaikatauluun.

VAROTOIMENPITEET
1. Optikko suosittelee kaikenlaisille linsseille linskaytté-, puhdistus ja vaihtoohjelmaa. Ala poikkea néista
ohjeista. Jos olet epavarma, kysy neuvoa optikolta tai silmalaakarilta.
2. Jos kaytossasi ovat jatkuvakayttoiset piilolinssit, ota ne pois varsinaista vaihtoajankohtaa edeltavana iltana, ja
ota uuckt linssit kayttdon seuraavana paivana.
3. Puhdista ja desinfioi useammin kuin kerran kaytettavat linssit aina ohjeiden mukaan, kun linssit on poistettu.
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4. Jos silmési punoittavat, artyvat tai tunnet kipua tai nakokyvyssasi tapahtuu odottamattomia muuintgsia,
linssit heti pois ja ota yhteys silmalaakariin.

5. Ala paasta linsseille meikkia tai aerosolisuihkeita, dlaka kayta linsseja myrkyllisten héyryjen Nilnetitén
linssit saastuvat.

6. Vaihda vaurioituneet, saastuneet tai naarmuuntuneet linssit valittdmasti

7. Valta pitkia kynsia, silla bakteerit pesivat niissa ja ne voivat vahingoittaa silmaa tai Nassi@uuntunut silma
tulehtuu herkasti

8. Pida linssit poissa lasten ulottuvilta.

9. Linsseja saa kayttaa uidessa tms. vain, jos samalla kaytetaan vesitimalaseja.

10. Kosketus steriloimattoman veden kanssa (esim. hapallo, kylpy tai allasveden kanssa tai vesiurheillessa)
lisd& mikrobinfektion vaaraa.

11. Ala kayta muita kuin piilolinssit maaranneen ammatinharjoittajan suosittelemia nesteita.

12. Ala vaihda liesityyppia tai parametreja kysymattd neuvoa piilolinssit méaaranneelta silmé&alan
ammatinharjoittajalta.

*Poikkeuksena omafilcon A likinakdisyyden hallintaan tarkoitetut piilolinssit

VAROITUKSET

1. ALAkayta linsseja nukkuessasi, ellei optikko tai silmalaakari ole antanut siihen lupaa.
2. ALAkayta linsseja optikon tai silmalaakarin suosittelemaa aikaa kauempaa.

3. ALAkayta linsseihin kotitalouskemikaaleja (esim. desinfiointi-aineita).

4. ALAkayta silmatippojkayttaessasi linsseja (ellei 1aakari ole niin neuvonut)

5. ALAKkostuta linsseja syljella.

6. ALAhuuhtele linsseja tai linssikoteloa vesijohtovedella.

Kontraindikaatiot (kdyttn vastaaiheet)

Alakayta piilolinsseja, jos esiintyy mitaan seuraavista.

Akuutti taisubakuutti silmé&n etukammion tulehdus tai infektio

Silmasairaus, vamma tai poikkeavuus, joka vaikuttaa sarveiskalvoon, sidekalvoon tai silmaluomiin
Sarveiskalvon hypoestesia (vahentynyt sarveiskalvon herkkyys), jos ei afakiaa

Vaikea kyynelnesteegrityksen vajaatoiminta (kuivat silmat)

Mika tahansa systeeminen sairaus, joka voi vaikuttaa silmaan tai jota piilolinssien kaytté voi pahentaa
Silmapintojen tai silm&a ympardivien kudosten allergiset reaktiot, joita piilolinssien tai piilolinssinedtaidtn
voi aiheuttaa tai pahentaa

Mika tahansa aktiivinen sarveiskalvon infektio (bakteaient, alkueldin tai virusinfektio)

Jos silmét alkavat punoittaa tai artyvat

Laakitys, silmaladkkeet mukaan lukien, jota ei suositella kaytettéavaksi piilatinkaiessa tai joka estda
piilolinssien kayton.

=A =4 =4 =8 =4 =4

=A =4 =4

Havittdaminen: havita tavallisen jatteen joukossa, kierrétd mahdollisuuksien mukaan.

Kaikista tuotteeseen liittyvistd vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle
viranomaiselle

m Laakinnallinen
laite
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Lentilles de contact souples dans une solution saline tamponnée.

Avant de manipuler vos lentilles, prenez la précaution de toujours vous laver et vous sécher les mains.
La barriére stérile pour lentilles de contact est le blister intact.

@ Nepas utiliser si le systeme de barriére stérile du produit ou son emballage est compromis.
Ne prétez pas vos lentilles de contact.

POSE DE LA LENTILLE

1. Avant la pose, vérifiez que la lentille est dans le bon sens. Pour cela,-lplatgzvotre index pouvérifier sa
forme (Fig. 1 et 2).

2. Avec | e majeur de |l a mai n, tirez votre paupiere in
paupi ére supérieure vers | e haut. Placez | aeckilent i I |

RETRAIT DE LA LENTILLE
Ecartez |l es paupieres a | " aide du majeur de chdaue me
du bout des doigt s, en | a tenant entre | 'aitreakie x et | e

DECONTAMINATION/CONSERVATION

Toutes |l es lentilles qui sont portées plus d’ une foi
respecter scrupul eusement | es instructionsenmetes i onn
recommandations de votre spécialistBuivre les instructions avec le flacon de solution pour bien prendre soin de
['étui.

N. B. Comme | eur nom |’ indique, les lentilles jetable
jetées Si vos |l entilles sont du type quotidiennes jetal
guoti diennes n’ont pas €été congcues pour étre nettoyée
fois, les lentilles quadiennes jetables risquent de se détériorer et vous feraient courir un plus grand risque

d'"infections ou d’'autres probl émes |iés a |’ " entretierl

SI LES LENTILLES SONT DESSECHEES
Humectezl e s avec u eneetien, @lé détontamination’ ou de ringage, puis suivez les instructions de
décontamination/conservatiogi-dessus.

Famille de produit du matériau de{ Indications Utilisateurs prévus:
lentilles de contact
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Pour la correction dg Pour un usage par les personn
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 | l'amétropie. souffrant d'amétropie

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A pour le contrdle de | Pour le contréle déa myopie | Pour les enfants agés de 6 ad®s si

myopie* un professionnel de sant
qualifié/spécialiste des soins oculair
I'a prescrit.

Pour un port (continu) prolongé?pour un port journalier, ®pour un port prolongé “pour un usage unique/port
journalier jetable.

@ Le symbole sur I'étiquette indique que la lentille est réservée a un port journalier jetable et ne doit pas étre
réutilisée. Lorsque le symbole n'est pas présent, la lentille est réservée a d'autres fréquences de port.
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1. Quel que soit le type de lentilles que vous utilisez, respectez toujours la fréquence de remplacement, le mode
d"  entretien et |l a durée de port recommandés par VoI
de votre spécialiste.

2. Sivougortez vos lentilles en port prolongé (jour et nuit), retirez vos lentilles la veille au soir de les changer et
remplacez les par des neuves le lendemain.

3. Pour les lentilles de contact portées plusieurs fois, nettoyez et désinfectez toujours vos leldilbemntact
comme indiqué, une fois que vous les avez retirées.

4. Sivous constatez que vos yeux rougissent ou vous paraissent irrités, si vous souffrez de douleurs ou remarquez
gue votre vue change de maniére imprévue, retirez immédiatement vos lentillesoes$ultez votre
ophtalmologiste.

5. Evitez de mettre vos lentilles de contact si elles
Ne les portez pas a proximité de fumées nocives ou polluantes.

6. Remplacez immédiatement les lentilles endoagées, contaminées ou rayées.

7. Evitez d’avoir | es ongles longs, sous |l esquels peu\
ou d’endommager vos lentilles.

8. Conservez les lentilles hors de portée des enfants.

9. Pour la pratique des spataquatiques, utilisez vos lentilles uniquement si vous portez des lunettes de natation
étanches.

10.Le contact avec de | ’'"eau non stérile (par ex. du r
aqguatiqgues) augmenmiobiénee. ri sque d’' i nfection

11. Ne pas remplacer par des solutions autres que celles recommandées par votre spécialiste en lentilles de contact.

12. Ne pas changer de parametres ou de type de lentille sans consulter votre spécialiste des soins oculaires au
préalable.

*A l'excepton d'omafilcon A pour les lentilles de contrdle de la myopie

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. NEdormezPASavec vos lentilles, sauf si votre spécialiste vous a autorisé a le faire.

2. NEportezPASvos lentilles atdela du temps de port recommandé par votreéésjaliste.

3. N utiPASdeeproduits d’'entretien ménager pour nettoyer

4. N ut iRASkse zcol l yre ou goutte ophtalmique pendant | €
ophtalmologiste).

5. N ut iPASasave pour humidifier vos lentilles.

6. N ut iPAS seau du robinet pour rincer vos lentilles.

Contreindications (raisons de ne pas utiliser le produit)
Ne pasutiliserde lentilles de contact en présende I'un ou plusieurs des états suivants.
f I'nfl ammation aiglie ou subaigué ou infection de | a ¢
1 Toute pathologie oculaire, blessure ou anormalité affectant la cornée, la conjonctive ou les paupiéres.
1 Hypoesthésie cornéenne (perte de sensibilité cornéenne) ou aphakie
1 Insuffisance sévére des sécrétions lacrymales (yeux secs).
f Toute mal adie systémique pouvant affecter | " |I ou
1 Réactions allergiques des surfaces ou annexes oculaires ou pouvant étre déclenchées ou exaaddpes pa
de |l entilles de contact ou | "utilisation de soluti
Toute infection active de la cornée (bactérienne, fongique, a protozoaires ou virale).
Si les yeux deviennent rouges ou irrités.
Utilisation de médicaments conti@diqués, y compris les médicaments pour les yeux.

= =4 =

Mise au rebut utilisez une poubelle standard, recyclez lorsque c'est possible.
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Tout incident grave qui s'est produit en lien avec le produit doit étre signalé au fabricant et a l'autorité compétente
coneernée.

m Dispositif
médical
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HR

Meke kontaktne | e¢e u puferiranoj fizioloS8koj otopini
Prije rukovanja dsediaimae uvillek operite i
Sterilna barijera za kontaktna |l ec¢a je neoSteceno bl

@Nemojte koristiti ako su sustav za sterilnu barijer
Y2yillidyS tS6S yS avyiadz S RA2StEAGAO®

' 29¢! bW9 [90!

1. Prije umetanjaprovigrt e da | ec¢a ni je i ZPwrsntuatva t (eo knrae nkuatZai pmrasap @
oblik (Fig. 1, Fig. 2).
2. DrZzite donji kapak pr emifadiop et gm mbréwg e rreudl@t@viesgo gir ¢!

| e¢u u oRomovitépbsiupgak za 8rigo oko.

Y[ ! bW bW9 [ 90!
Razdvoijite kapke srednjim prstima obiju rulRIo gl edaj t e prema gore te kazipr st
povrsSini oka te |je i zv &ahoviteposippaht za@rugodko.kazi prstom (Fi g.

DEZINFEKCIJA/NIAKANJE

Lece koje se nose visSekratno oéasboteci depntopioomajt
Za pravilnu njegu kutijice za kontaktna |l eca slijedidt
Paznja: dnevne | ec¢e dzvai g eenden oskur azt an uo dubpaocriavbaun jper enak on |
Ako su vaSe | e¢e predvidene za jednodnevno noSenje, I
Dnevne |l e¢e za jednokratnu uporabu nisu predvidene zz¢
Devne | e¢e za jednokratnu uporabu koje se rabe visSe |
oka i drugih poteSko¢éa povezanih s odrZzavanjem | ec¢a i

'Yh {9 [909 h{}| ~9
Ponovo i h navl azi t enamakanjp iliispiranje,a zatindstijediten f e k ci j u,
upute u prethodnom odjeljku Dezinfekcija/Namakanije.

Grupa proizvoda materijalg Indikacije t NSBROASSYA |1 2NRAa
12yadFr1aGyAK £So6lFY

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Za ispravljanje refrakcijsk Namijenjeno korisnicima

A%, ocufilcon B ocufilcon B%|gr esSke. ametropijom

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A

omafilcon A za kontrolu miopife Za kontrolu miopije Za djecu u dobi
koju odgovarajuce
zdravstveni rad:i

smatra pogodnim korisnicima.
Za (neprestano) Zmr adwlvinéman qieddudj;jéea od mosreen jjeednokr at
za jednokratnu uporabu.

®Simbo| na etiketi oznacava da su |l e¢e namijenjene d
nema si mbola, |l eéde su namijenjene drugom rasporedu nc¢
P101051 Page32 of 65

RevisionH Rev Date2021-09



MJERE OPREZA

1. vas oftal molog preporucit ¢e reZim noSenja, CisS8cenj
Ako i mate nedoumica, zatrazite savjet oftal mologa.

2. Ako nosite |l ec¢e za produl jeno nosenj etrebnazarijenitiitet e i h
umetnite nove |l eée sljedec¢i dan.

3. Le¢e koje se nose visSe puta nakon svakog uklanjanj i

4. Ako o¢ci postanu crvene il se pojave iritaciija, I
posavjetujte se s oftalmologom.

5. Pazite da | ec¢e e zaprljate inkom, sprejevima il

n §m

6. OStecene, onecCisSc¢ene ili izgrebene | e¢e odmah zami)|j

7.1 zbjegavajte noSenje dugi hba@kerjpei $po tggdbangp dkd i s e k
podloZzno je infekcijama.

8 Lec¢e drzite i%Zvan dohvata djece.

9. Le¢e rabite dok se bavite vodenim sportovima samo

10. Kontakt s nesterilnom vodom (npr. iz slavine, boce, kupke, dan a i | i vodeni h sport o\
mikrobne infekcije.

11.Nemojte mijenjati otopine koje je preporucio vas |
122Nemojte mijenjati wvrstu |l ec¢a il:@ parametre bez savj

*lzuzetak je omafilcon A zakontrdkuont akt ni h | e¢a za miopiju

UPOZORENJA

1. NEMOJTEpavati s ledama, osim ako vas je oftal molog u
2. NEMOJTBos it |l ece i zvan razdoblja koje je preporucio

3. NEMOJTE abi t i proizvode za kuc¢anstvo (npr. sredstva z

4. NEMOJTB o s i t i |l ece ako rabite kapi za o¢cCi (osim ako t

5. NEMOJTE | azZzi t i l ece sl i nom.

6. NEMOJTE s pi r at. l e¢e ni kutijicu za | eée vodom iz sl a

Kontraindikacije (razlozi da se proizvod ne Koristi)

Nekoristite kontaktne | eée ako postoji bilo koje od s

9 Akutna i subakutna upala ili infekcija prednje komore oka.

T Bilo koja o¢na bolest, ozl jeda ililikapkb nor mal nost Kkoj

f Hipoestezija roznice (smanjena osjetljivost rozni ce

T TeSka insuficijencija |l akrimalne sekrecije (suhe of

f Svaka sistemska bolest koja moze utjecat:i na oko il

T Al ergijske proewalSdinjae iddniandneksa koje se mogu izazyv
uporabom otopina kontaktnih | ec¢a.

T Bilo koja aktivna infekcija rozZnice (bakterijska, ¢

T Ako o¢i postanu crvene il nadrazene.

T Kori §tigrejkeova koji su kontraindicirani, ukIljucujuci

Zbrinjavanje na otpad: koristite standardni otpad, r ¢

Svaki ozbiljan incident koji se javi Uu sveznomrobigebr
MDquee.?;acijkI
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HU

Puha kontaktlencse pufferolt s6oldatban.

Mi el 6tt kontaktl ecséjéhez nyul, mindig mossa meg €és t
A kontaktlencsék sterilitasat a sértetlen buborékfélia biztositja.

@ Ne hasznalja, ha a termék steril zarérendszere vagy annak csomagolasa sérult.
A kontaktlencséket tilos masnak kélcsénadni, vagy masét hasznaini!

A LENCSEK BEHELYEZESE

1. Gy6z86dj 6n meg r 6l-ekifordbhva.cHelyezze d lencsét metatonjjfitapogsy al akj at el
(1. és 2. abra).

2. A mdsi k kezének mutato és kozépsd ujjaval hogzza fel
htzza |l e az also6 szemhéjat. (3. é&abra). | smételje m

A LENCSEK ELTAVTASA
Nézzen fel, és huzza |l e alsdé szemhéj adt. Miel 6tt a kon
lefelé a szeme fehérjén. (4. abra) Ismételje meg az eljarast a masik szemén is.

CO9wepc¢e[ 9bN¢C; { kK#¥C! ¢ #({

A tobbszo6r hasznalatos kank t | encs ét naponta kell tisztitani és fer
flakonjan olvashaté el 6irasokatA kdnteakvtel enzasmé stzoek |
apolasahoz kévesse az oldatos palackhoz mellékelt tatidmokat.

Figyelem: A napi eldobhat6 lencsék egyszeri hasznélatra készultek. Utdna eldobandék! Ha lencséi napi, egyszeri
haszndlatra készlltek, TILOS tébb mint egyszer haszAahaipi eldobhatd lencsék nem alkalmasak a tisztitasra,
fert 6t lilletmeiismétatmhasznalatra. Az ismételten felrakott napi eldobhat6 lencse megsériilhet, és ezaltal
Onre nézve nagyobb lesz a kontaktlencse kezeléssel kapcsolatos szemgyulladas és egyéb problémak kockazata.

HA A LENCSEK KISZARADNANAK
Nedvesitse Gjraalens é ket a fert 6tl enité, 4adztatdé vagy Oblité ol
pontban leirtakat.

A kontaktlencseanyag | Jelek wSYRSt (iSiSaal SN
termékcsaladja:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Az ametrdpia korrigalasara. | Ametropias személyek altg
A3, ocufilcon B ocufilcon DB hasznélatra

omafilcon A omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A stenfilcon A
Omafilcon A rovidlatas esetén va Rovidlatas  esetén  val| 6 és 18 ékozotti gyermekek szamar:
hasznalatré hasznalatra aki ket megfele
rendel kez6 egész
szemorvos vagy optometrist
megfelel 6 fel has
Y(folyamatos) hosszabbitott hasznalatf@gynapos hasznalatrdhosszabbitott hasznalatrdegynaposeldobhatd
hasznalatra / egyszeri hasznalatra.

® A cimkén lathaté szimbolum azt jelzi, hogy a lencse egynapos eldobhatd hasznalatra szolgal, és nem hasznalhato
ajra. Ha nincs szimboél um, a Il encse mas idérendben has:c
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OVINTEZKEDESEK

1. Szemésze mindetipusu lencséhez ajanlani fog egy lencse viseleti, tisztitdsi és cserélési metodust. Ne
valtoztasson a javasolt eljéadréadson. Ha kételye t admart

2. Ha hosszabb ideig haszndlja lencséit, tavolitsa el és dobja el lencséit a lencse csemégge |l 6z6 est ¢
masnap Uj lencsét helyezzen fel.

3. A tobbszor hordott |l encsék esetében, a lencsék el t.
utasitasok szerint.

4. Ha aszeme piros lesz, vagy irritalast vagy fajdalmat érez, vagahdan varatlan valtozas kovetkezik be, azonnal
tavolitsa el lencséit, és forduljon szemorvoshoz.

5, Keriulje a lencsék kozmeti kumokkal vagy aeroszoll a
kozelében.

6. A sérllt, szennyezett vagy megkarcolddottdséket azonnal cserélje le.

7. Kerllje a hosszu kérmoket, ami baktériumhordozo lehet és felsértheti a szemet vagy a lencsét. A sérilt szem
kdnnyen megfertéz6éddhet .

8 A Il encséket gyermeketk el 6l el zarva kell tartani

9. Vizi sportok U(zeéese kkotnzt baeknt | cesnacks éa k k chra wii szerejngres s ze

10.Nem sterilizalt vizzel (csapvi z, pal ackozott viz,

mi krobas fertézés kockazatat .

11. Ne valtoztasson a szemész szakorvosa vagy optometristajajahiédtt kontaktlencseapolo folyadékokon.

12. Ne valtoztassa meg a lencse tipusat vagy paramétereit anélkil, hogy kikérné szemész szakorvosa vagy
optometristdja tanacsat.

*Kivétel omafilcon A-rovidlatas esetén hasznalandé kontaktlencséhez

FIGYELMEZTETES

1. NE VISELKentaktlencséjétéjehappal c¢csak akkor, ha azt illesztdje
Voltarol.

2. NEVISEL¥EONnt akt |l encséj ét hosszabb ideig annal, mint an

3. NEHASZNALIONA zt art asi tisztitészereket (példaul fertdt

4. NE VISELKéntaktlencséjét, ha szemcseppeket hasznal (kivéve, ha ezt tanacsoltak Onnek).

5. NE HASZNALJQWalat lencséi nedvesitésére.

6. NE OBLITS®ntaktlencséjét vaga kontaktlencseartt csapvizzel.

Ellenjavallatok (okok, amiért ne hasznalja)
Nehasznaljon kontaktlencsét, ha az alabbi feltételek barmelyike fennall.

TA szem el il s6é6 csarnokanak akut és szubakut gyull ad:

1 Barmely szembetegségsérilésvagy -r endel | enesség, amel y ki hat a sz
szemhéjra.

1 A cornea hypaesthesia (szaruhar§t@ékelés csokkenése), ha nem aphakias.

1 A konnyelvalasztas sulyos elégtelensége (szaraz szem).

1 Barmely idegrendszeri betegség, amely éribitie a s zemet, vagy kontaktl encsék

1 A szemfeliletek vagy annak fiiggelékeinek allergias reakci6i, amelyeket kontaktlencsék viselése vagy

kontaktlencseoldatok hasznalata valthat ki vagy fokozhat.

Barmely aktiv szaruhartyferté z é s (bakteri ali s, gombéas, protozoon v
Ha a szemek bepirosodnak vagy irritdlodnak.

Ellenjavallt gyogyszer (beleértve a szemgydgyszereket is) hasznalata.

=a =4 A

Artalmatlanitas: a haztartasi hulladékba dobja ki, ha lehetséges, hasznositsa Ujra.
A termékkel kapcsolatban bekovetkezett barmely sulyos eseményt jelentenie kell a gyartbnak és az illetékes
hat6sagoknak.

Orvostechnikai
MD eszkoz
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Lenti a contatto morbide in soluzione salina tamponata.

Lavarsi ed asciugarsi sempre le mani prima di toccare le lenti.

La barriera sterile delle lenti a contatto € il sigillo che indica l'integrita del blister.

@ Non utilizzare il prodotto se il sistema di barriera sterile o la confezione presenta danni.
Non lasciare che altre persone usino le vostre lenti a contatto.

QOME METTERSI LE LENTI A CONTATTO

1. Prima di inserire ciascuna lente, controllare che sia rivolta nel senso giusto. Appoggiarla sul dito indice e
verificarne la forma (Fig. 1 e 2).

2. Usando | "indice e il me di o d e bupéeri@d etabbassataajuela,infetioeen e r e
Ora appoggiare |l a |l ente sulla superficie dell’®™occhi

COME TOGLIERSI LE LENTI A CONTATTO

Usare il dito medio di ciascuna mano per separare le palpebre. Guardare s o | alto mentre si
pal pebra inferiore. Prendere delicatamente fra | e di
pol pastrellli del pollice e dell’”indice (Fig. 4). Ri pe¢

COME DISINFETTARE/IMMERGERE INSOLUZIONE LE LENTI
Nel caso di lenti utilizzate piu di una volta, pulirle e disinfettarle seguendo rigorosamente le istruzioni sul flacone della
soluzione oppur eerilacuwandal portajehtisegdire &riizioro dllégatecabflacone della soluzione.

N.B. Le lenti a contatto giornaliere usa e getta devono essere utilizzate soltanto una volta e poi §etlateostre

lenti sono giornaliere, NON applicatele piu di una volta. Le lenti giornaliere useege sono concepite per essere
pulite o disinfettate ed utilizzate piu di una volta. Se indossate piu di una volta, le lenti giornaliere usa e getta
potrebbero danneggiarsi e farvi correre un rischio pitu grave di quello causato da un cattiva curkerdelée
costringervi ad affrontare problemi legati ad infezioni oculari o di altro tipo.

COSA FARE SE LE LENTI SI SECCANO
Inumidirle nuovamente con la soluzione disinfettante, detergente o di risciacquo, quindi seguire il suddetto
procedimento didisinfepine/immersione.

Famiglia di prodotti del materialg Indicazioni Utilizzatori:

delle lenti a contatto:

comfilcon A, fanfilcon A, methafilcon| Per la correzione| P e r | "uso su paz
A%, ocufilcon B ocuficon B%|del | ' ametropi

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A per il controllo dell{ Per il controllo della miopia | Per bambini tra i 6 e i 18 anni, diet

miopia consulto di un professionista/oculist
'Per |1 > uso pr oPpuenrg at’ou s(oépognutoitni udos)a; gigrmal@rie monguaot/ vsp singolo.
®II simbolo sull’”etichetta indica che | e | enti sono

simbolo, le lenti possonaossere usate con frequenza diversa.

PRECAUZIONI
1. Per tutti i tipi di lenti, il proprio ottico consigliera un regime di applicazione, pulizia e sostituzione delle lenti.
Attenersi a queste istruzioni.n caso di dubbi rivolgersi all’>ottico.

2. Se indossatdenti a contatto ad uso prolungato, toglietele e gettatele la sera prima del giorno in cui devono
essere sostituite e indossatene un nuovo paio il giorno seguente.
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3. Perle lenti indossate piu di una sola volta, pulire e disinfettare sempre le lenti imlb@agsruzioni dopo la rimozione
delle lenti.

4. Se gli occhi risultano arrossati o irritati, se avvertite dolore o un cambiamento inaspettato della visione, togliete

le lenti immediatamente e consultate il vostro oculista di fiducia.

Evitare di contaminaré lenti con prodotti per il trucco, prodotti spray o in prossimita di fumi nocivi.

Cambiare immediatamente le lenti se sono danneggiate, contaminate o graffiate.

7. Evi tare di portare | e unghie lunghe, c hlelenp.@dachi e bb er
graffiati possono essere soggetti alle infezioni.

8. Conservare le lenti fuori dalla portata dei bambini.

9. Utilizzare le lenti per gli sport acquatici solo se si indossano occhialini impermeabili.

10. Il contatto con acqua non sterile (ad esempith rubinetto, in bottiglia, del bagno, della piscina o durante gli
sport d’'acqua) aumenta il ri schio di infezione mic]

11. Non usare una soluzione diversa da quella consigliata dal proprio specialista

12. Non usare lenti di tipo diverso o con parametiffelienti senza consultare il proprio specialista

*Eccezione lenti a contatto in omafilcon A per il controllo della miopia

oo

AVVERTENZE
1. NONdor mire con | e | enti a contatto, a meno che | ot
2. NONportare le lenti per piu tempo rispetto a quanto consigliato dal vostro ottico.
3. NONusare detersivi domestici (per es. disinfettanti) per pulire le lenti.
4. NONusare collirio quando si mettono |l e I enti (a men
5. NONusare la saliva per le lenti.
6. NONSsciacquare le lenti o la loro custodia con acqua del rubinetto.

Controindicazioni (motivi per non usare il prodotto)

Nonusare le lenti a contatto nel caso in cui sussista alcuna delle condizioni seguenti.

Inflammazionep infezione acuta e sottocutanea della camera anteriore dell'occhio.

Qualsiasi malattia, lesione 0 anomalia dell'occhio che influenzi la cornea, la congiuntiva o le palpebre.

Ipoestesia corneale (sensibilita della cornea ridotta), se non afachica.

Grave isufficienza della secrezione lacrimale (occhi secchi).

Qualsiasi malattia sistemica che possa avere un impatto sull'occhio o peggiorare in seguito all'uso di lenti a

contatto.

1 Reazioni allergiche delle superfici oculari o degli annessi che pud essefta ingh@ggiorata in seguito all'uso
di lenti a contatto o di soluzione per lenti a contatto.

1 Qualsiasi infezione corneale attiva (batterica, micotica, protozoica o virale).

9 Nel caso in cui gli occhi diventino rossi o irritati.

1 Utilizzo di un farmaco controdicato, compresi farmaci oculari.

=A =4 =4 =4 =4

Smaltimento: utilizzare i rifiuti standard e riciclare ove possibile.

Qual siasi incidente grave che si sia verificato in re
competente.
Dispositivo
MD medico
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LV

Mi kstas kontaktl écas fiziologiskaja buferskiduma.
Vienmér pirms darboSanas ar | éeécam nomazgajiet un nos.!
Kontaktl écu sterila barjera ir nosl éegsSana neskarta bl

@Nel ietojiet, ja izstradajmsma rstheorjidltds .barjersi st éma

bSR2RASG (12yialr{aGtTO0Fra OAGASYH

[ 2/ L9+2L9¢h~!Db!

1. Par |l i
att.)

2. Ar otras rokas rad
pieturiet apak$%8éjo plakstinu.

ecinieties, | ai |l ecas nebotu ar i ekSplisn2. uz a

bl aksd e @S awnpiarukg
ietojiet | é&cu act.

—_
~—+
Q1
©
)
=
(]
&
— o
o =
< 8

[ 2/ ! Lwf9a~!Db!

Skatieties uz aug3u un pieturiet apak®e,j opipt mkshteéaquw. s
un i znemat ar raditaj((pd.r kestttu. )Ju nAti Kkarktao jsipdtl vem tpg rmd ceard O
59%LbCL/?~!"'b! k| %D[!."'"~!Db!

Lecas ar ilgaku | ietoSanas terminu Iévar ajdiigdwemoarfg a
rikosSanos ar Skiduma pudeli, |l ai veiktu pareizu kont ¢
eveérojiet: Vienreizéejas lietoSanas | écas ir paredzeé:
r paredzéetas vVviebBrBOXleEBRi tds evasaahki neNBL VI enu r ei

I
[
paredzéetas tirisSanai un dezinficéSanai, un | ietosSana
|l i etotas vairak neka vienel@a&iuzi arvikmonsaloj @aciuesapunp
infekciju un citu problému risku.

W [ ?2/ 0 { L%e-{¢

Samitriniet tas no jauna ar JA LECAS 1ZZUST tad veici

Y2y (OF{1aGftTOdz YFGSLYRAInOAZIH & t I NBRT TGAS fASG4
aAaTNRZIY

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Ametropijas korekcijai. Paredzéetas I|iet
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 ametropiju

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A

omafil con A parflParedzétas mi|Paredzétas bérni
kontrolef* 18 gadi em, kur u¢

vesel Tbas aprauap

speciali st s, uzse

|l ietotajiem
'Paredzéetas (pastavipairpdiddtgasd o$ & idpaadnaerslazi®da m&idijielngds;t o§
“‘paredzéetas vienas dienas nésasanai [/ vienreizeéjai |Ii
®Simbo|s uz mar kéjuma norada, ka | écapariedzpsaraesd zaétt ka
|l i et dd@amai .si mbol a nav, |l ecas .ir indicétas citam nésa

t L9{! w5%R. ! { t!{"Y!al
1. Jadsu arsts ieteiks |l écu |ietoSanas, tTri1sSanas un n
prasiet padomu savanmcau ar st am.
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2.Ja lietojat | ecas ilgu | aiku, iznemiet un izmetiet
ielieciet jaunas | éeécas nakoSaja diena.

3.Ja val kajat | eécas vairak neka vienu reizi, Vi enmeér

4. Ja Jusu acis paliek sarkanas, vai izjuotat kairinaj
un konsulatcéuj iaertsiteus. ar

5. Pasargajiet | é&cas no saskares ar kosméetiku vai smioa

6. Nekavéejoties nomainiet bojatas, aptraipitas vai sa:

7. Nav veéel ami gar i nagi , jo tajcos$ wadkgldriéammeitbaakd @3 iy iac
infekcijai.

8. Uzgl abajiet | écas bérniem nepieejama vieta.

9. Nodarbojoties ar udadens sportu, valkajiet savas | ec:
10.Saskare ar nestenslvVadadebuti{(pbétm, ,vadnas, pel dbase
sporta veidiem) palielina mikrobialas infekcijas ri

11.Nemai ni et SKkT dumus, parstajot |lietot SkTdumu, ko i

12Nemai niet | écu vei cam naeikomamud mé&tjrou s espiarmactu aprap

*l'znémums: omafilcon A miopijas kontrolei paredzétaj

. WR5Lb"' W! alL

1. NEKADhegul i et kontaktléecas, ja vien JOsu acu arsts n
2. b9x! [ YsaML®L | écas il gak par |l aiku, ko ieteicis Jusu
3. NEIZMANTOJIBTavu | écu apkopé majsaimniecibas | 1dzekl| us ¢
4. b9 +x! [ Ys aMLO L cas, kad lietojat acu pilienus (ja vi
5.
6.

| é
NEMITRINIET € cas ar si ekal am.
NESKALOJIETavas | é i 8

Y2YGNRAYRAINOACIE 6ASYSAEA yStASGE20FYLEAD

Nelietojetk ont akl écas, ja pastav kads no talak minétajiem
1T Acabola priekséja kambara akuots vai subakuots iekai s
M Acu sl i mi ba, trauma vai anomalij a, kas skar radzeni
f Radzenes hipoestézija (samazinats radzenes jutTlgum:¢
T Smaga | akrimal as sekrécijas nepietiekamiba (sausas
T Jebkura siskamwmi vylha skiamitbaci vV ali saasinaties, val k
f Okul aras virsmas un acs papildaparatu alergiskas r
kontaktl écu Skiduma | ietoSana.

T Jebkura aktiva radzermues pirmfteokwmijjua v(abd a kvtT eruisaul)a, s éni

T Ja acis k| Oost apsartusSas vai iekai susSas.

f Kontraindicétu zalwu, tostarp acu zal u, |l i etoSana.
Utilizacija: kad vien iespéjams, izmantojiet standar:t
Par jebkuru nopietnu bnae gaard Tijzusniur,a dkaaj su mmuo,t ijcaizsi nsoa irsatZio t
i estadei

mediciniska

MDierice
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MinkS§ti kontaktiniai | eSiai buferiniame druskos tirp:
PrieS§ imdami | eSius, visada nusiplaukite ir nusausinlk
Sterilus kontaktiniy | eSiy barjeras yra nepazeistas i
@Nenaudokite, j el produkto steril:i barjerineé sistema

Y2y il ]1GAYyAde ftOAe al2tAYyGA ySILEAYE ®

[ B~L° US5AWLa! {

1. PaZzi dr ékite, ar abkiietjay pauksiey |Wz3diéakii tnee ilSevSejr satnit jr odo
formos.(1 ir 2 pav.)

2. Kitos rankos smil i umi pakel kite virsutinj akies vo

akj (3 pav.). Takjp. pat jdékite |l e8] | kitag a

[ B~L° L~Aalal {

Pazvelkite auk3tyn ir atitraukite apatinj vokag. Svelr
nykscio pagalvelemis ir iSkeldami i8S akies (4 pav.).
DEZINFEKAVIMAS/MIRKYMAS
Linzes, kurias naudosite daugiau nei vienag kartag, val
esanc¢iy instrukcijy arba pagal jusy okulisto nurody
kontaktiniy |l esSiy jdeklo prieziaurai
Pastaba: Vienadienius kontaktinius | eS8ius galima ne
Vienadi eni ai vienkartiniai l eSi ai tur i batinegas di ot
val omi ar dezinfekuojami ir neSiojami daugiau nei vVvie
jie gali pasidaryti netinkami, ir gali kilti pBaogojus
paprastai atsiranda dél netinkamos | eSiy priezildaros.
WOL [B~L!'L L~5¢L={¢!
Pakartotinai sudrekinkite dezinfekciniu, mirkymo ar
antraste ,Dezinfekavimas/ mirkymas®*®
Y2y Ul {GAYA &2t OB Indikacijos Numatomi naudotoji:
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Ametropijos korekcijai. Skirta naudotojams, sergantien
A3, ocufilcon B ocufilcon B4 ametropija
omafilcon A omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A# stenfilcon A
omafilcon A trumjTrumparegysteéeVai kai nuo -—ginkamog
kontrolef kontrolei. kvalifikacijos g

akiy priezidaros

yra laikomi tinkamais naudotojais.

ISkiti (mol ati ni am) i | g &kl aasi dkii eanmi a me38ri egSpil oajui kny wairfkasdieriiamo j i mu
vienkartiniam neSiojimui [/ vienkartiniam naudoji mui
®Simbo|is ant eti ketés rodo, kad | esSi ai s knierSti io j @wime r
pakartotinai. Jei simbolio néra, | eSiai skirti naudo,j
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1 ¢{!wD!ah twLO9ahbA({

1. NeSi ojant bet kokio tipo |l eSius, jusy akiy gydytoj
keitimo reZzi mgrodgmkhky kKt éssSabhejoniy, kreipkités p:

2. Jei nesSiojate ilgalaikius kontaktinius | eSius, juo
nauj ais. Naujus | esSius |jsidekite kitg dieng.

3. Jei |l eSi ai askgi aui npaudoteingd kart g, visada nuval yki
nurodyta.

4. Aki ms paraudus ar sudirgus, arba jei jaucf€iate skaus
ir kreipkités |J savo okulistag.

5, Neuzter S$ISiitye makvim Zloe gami ni ai s, aerozoliniais pur 3Kk
Saltiniuy.

6. Sugadintus, uzZtersStus arba jbréZtus | eSius nedel sd:

7. Neimkite |l es8iy ilgais nagai s, po Kk irai aAes$ jbkraaui pZiyatsais
l engvali pazeidzia infekcijos.

8. Lai kykite I eSius vai*kams nepasiekiamoje vietoje

9. NeSiodami | eSius, vandens sportu uzsiimkite tik uz:

100.Kontaktas su nesteriliu valnide,niwornipojze,, b &s &ii mai par,
padi dina infekcijos rizikgag.

11.Nenaudokite kitokio tirpalo, nei rekomendavo kont al

122Nekeiskite |l eSiy tipo ar parametry, pries8 tai nepa:

*I Si—-mmasi l con A |l esSiai trumparegysteés (miopijos) kon

U{t AWLa'! L

1. Su | IBVIEGOKTE j ei jusy okulistas nepaminéjo, jog tai

2. b9b9~Llherdi¢c® il giau nei rekomendavo jusy okulistas.

3. Savo NEAPPORDKIBEU i t i némi s chemijos (pvz., dezinfekcinée

4. Pri e8 | asSindaflL LlpeYShikPs, |Imesuesnt jums okulistas patar

5. Sei |l émd S5wWwASLLYLCECI

6. NEPLAUKIT€Eavo | esSiy ar juy indelio vandeniu i8§8 ¢iaupo.

KontraindikacB 2 & O LINA SOl 8Gé&& ySyl dzR20GA0

Nenaudokitetk ont aktiniy | eSiy, esant bet Kkuri ai i § Siy saly
f Umus ir apyiomis i8orinio akies voko uzdegimas ar i.
f Bet kuri akiy liga, suZzalojimas ar anomalija, pavei
1 Ragenos hipoesteziguma zéj es ragenos jautrumas), jei tai ner i
f Sunkus asary | iauky sekrecijos nepakankamumas (sau:
T Bet Kkuri sisteminé |iga, galinti paveikt.i akj ar pa¢
T Akies pavirsiaus darlba kiltey gii 1érsi miepkakijeos arba juy
kontaktiniy |l eSiy ar dél Siy |l eSiy priezioarai skirt
T Bet Kkuri aktyvi ragenos infekcija (bakteriné, grybe
9 Jei parausta arba sudirgsta akys.
1 Vai Bugie yra nurodyti prie kontraindikacijuy, |jskait
Il Smeti mas: naudokite jprasmaskiSsiekgéi ddeldiemyi j ei | mar
Apie visus rimtus su gaminiu susij usi wtentinga pskitucips r ei ki

m Medicinos

prietaisas
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Zachte contactlenzen in gebufferde zoutoplossing.

Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.

De steriele barriére voor de contactlenzen is de intacte blisterafdichting.

@ Gebruik het product nietls het steriele barrieresysteem of de verpakking ervan is beschadigd.
De contactlenzen zijn alleen voor eigen gebruik.

DE LENZEN INBRENGEN

1. Controleer of de lenzen niet binnenstebuiten zijn gekeerd. Plaats de lenzen op uw wijsvinger om de vorm ervan
te controleren (fig. 1 & 2).

2. Houdt met uw middelvinger het onderste ooglid omlaag en met uw wijsvinger het bovenste ooglid omhoog.
Plaats de lens op het oog (fig. 3). Herhaal deze procedure voor het andere 0og.

DE LENZHENE VERWIJDEREN

Trek de het onderste ehovenste ooglid uiteen met de middelvinger van elke hand. Kijk omhoog en schuif de lens
met de wijsvinger van de hand waarmee u het onderste ooglid naar beneden houdt en pak de lens met uw duim en
wijsvinger van het oog (fig. 4). Herhaal deze procedure fiebandere 0og.

DESINFECTEREN / BEWAREN

Bij het schoonmaken en desinfecteren van lenzen die meer dan één keer gedragen worden, dient u de aanwijzingen
op uw fles lenzenvloeistof of het advies van uw opticien nauwkeurig op te volgdmde instructiebij de fles met
oplossing voor het juiste onderhoud van het lenzenbewaardoosje.

N.B. Het is de bedoeling dat daglenzen slechts éénmaal gedragen worden en nadien worden weggegooid. Als u
daglenzen gebruikt, mag u ze dus NIET langer dan één dag drageemzZeagtijn niet ontworpen om dagelijks
gereinigd en ontsmet te worden of om meermaals gedragen te worden. Als u daglenzen toch vaker draagt, kunnen
ze beschadigd raken en loopt u een groter risico op ontstekingen of andere oogproblemen die voortviok&n uit
onjuiste gebruik van daglenzen.

ALS DE LENZEN UITDROGEN
Bevochtig de lenzen opnieuw met de bewaarvloeistof en volg daarna de vorige stap uit: desinfecteren/bewaren.

Productfamilie contactlensmateriaal:| Indicaties Beoogde gebruikers:

comfilcon A, fanfilcon &, methafilcon| Voor de correctie var Voor gebruik door gebruikers me
A%, ocufilcon B ocufilcon DB“ | ametropie. ametropia
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A voor de controle va Voorde controle van myopie| Voor kinderen tussen de 6 en 18 ja
myopie* Voor diegenen die door ee
gekwalificeerde professionele arts
de gezondheidszorg/oogzorg als e
geschikte gebruiker worde
beschouwd.

Voor (continu) langdurig gebruikyoor dagelijks gebruikivoor langdurig gebruikivoor dagelijks gebruik met
daglenzen/eenmalig gebruik.

Het symbool op de etikettering geeft aan dat de lens dagelijks wegwerpbaar is en niet opnieuw mag worden
gebruikt. Wanneer het symbool niet aanweidgis er een ander draagschema van toepassing op de lens.
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VOORZORGSMAATREGELEN

1. Uw opticien zal u voor elk type contactlens instructies verschaffen voor het correct dragen, reinigen en
vervangen van uw lenzen. Wijk niet van deze instructies af. Nedwmijiigl contact op met uw opticien.

2. Als u lenzen voor langer gebruik draagt, neem ze dan uit en gooi ze weg de avond voor ze aan vervanging toe
zijn.Uw nieuwe lenzen zet u de volgende morgen in.

3. Lenzen die meer dan een keer gedragen worden: reinig emféester uw lenzen altijd volgens de instructies,
nadat u de lenzen hebt uitgedaan.

4. Als uw ogen er rood uit zien of geirriteerd raken, als het dragen van lenzen pijnlijk wordt of als u onverwachte
veranderingen vaststelt in uw zicht, neem ze dan onmidHeliit en neem contact op met uw oogarts of
opticien.

5. Let er goed op dat u de lenzen niet vuil maakt met magef sprays en draag de lenzen ook niet in de buurt

van schadelijke dampen.

Beschadigde, bevuilde of gekraste lenzen dienen onmiddellijk te woreevangen.

Vermijd lange vingernagels. Er bevinden zich hieronder namelijk bacterién die de ogen of lenzen kunnen
beschadigenEen beschadigd oog kan ook snel geinfecteerd raken.

8. Houd uw lenzen buiten het bereik van kinderen.

9. U mag de lenzen alleen voaatersport gebruiken als u een waterdichte zwembril draagt.

10. Contact met nietsteriel water (bijv. uit de kraan, flessen, bad, zwembad of watersport) verhoogt het risico op
microbiéle infecties.

11. Wijk niet af van de door uw contactlensspecialist aanbevol@nssingen.

12. Wijzig het type lens of de parameters niet zonder uw oogzorgspecialist te raadplegen.

*Uitzondering omafilcon A voor de controle van myopie contactlenzen

No

WAARSCHUWINGEN

Draag uw lenzeNIETals u slaapt, tenzij uw opticien heeft aangegeven dat het veilig is dit te doen.
Draag uw lenzeNIETlanger dan de door uw opticien aanbevolen periode.
GebruikGEEMuishoudproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) om uw lenzen te reinigen.
Draag uwlenzenNIETwanneer u oogdruppels gebruikt (tenzij dit aangeraden werd door een oogarts).
GebruikGEEMNspeek sel om uw lenzen nat te maken.

Spoel uw lenzen of lensbalOOITaf met kraanwater.

ok whpE

Contraindicaties (redenen om niet te gebruiken)

Gebruik conactlenzemiet wanneer de volgende omstandigheden aanwezig zijn.

Acute en subacute ontsteking of infectie van de voorste oogkamer.

Elke oogaandoening, letsel of afwijking die het hoornvlies, het bindvlies of de oogleden treft.
Corneale hypoesthesie (verntierde gevoeligheid van het hoornvlies), indien niet afakisch.

Ernstig onvoldoende traanvochtafscheiding (droge ogen).

Elke systemische aandoening die het oog kan treffen of verergert door het dragen van contactlenzen.
Allergische reacties van oculaioppervliakken of bijbehorende organen die kunnen worden opgewekt of
verergert door het dragen van contactlenzen of het gebruik van lenzenvloeistof.

Elke actieve corneale infectie (door bacterién, schimmels, protozoén of virussen).

Indien de ogen rood of geiteerd worden.

Gebruik van gecontrandiceerde medicatie, waaronder oogmedicatie.

=A =4 =4 =4 =4 =9

=A =4 =

Verwijdering: gooi weg met het standaard afval, recycle waar mogelijk.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het product moet worden gearelde fabrikant
en de toepasselijke bevoegde autoriteit.

m Medisch
product
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Myke kontaktlinser | bufret saltlgsning.

Husk alltid & vaske og tarke hendene dine fgr du handterer linsene.
Den sterile barrieren for kontaktlinser er den intakte blisterpakningen.

@ Ikkebruk hvis produktets sterile barrieresystem eller emballasjen er gdelagt.
Kontaktlinser skal ikke deles med andre.

SETTE INN LINSER
1. Far du setter en linse inn i gyet, ma du forsikre deg om at linsen ikke er vrengt. Dette finner du ut ved a plassere
den p& pekefingeren (fig. 1 & 2).
2. Bruk langfingeren til & holde det nedre gyelokket nede, og pekefingeren pa den andre handen til & lafte det avre
gyelokket. Sett linsen pa plass i gyet (fig. 3). Gjenta denne fremgangsmaten for det andre gyet.

TA UT LINSER

Bruk langfingeren pa begge hender til & holde gyelokkene fra hverandre. Se oppover, klem forsiktig pa linsen med
pekefingeren pa den nederste handen, og bruk pekefinger og tommel til & ta den ut av gyet (fig. 4). Gjenta denne
fremgangsmaten for det andre gyet

DESINFISERING/BLOTLEGGING
Linser som brukes mer enn én gang, rengjares og desinfiseres ved a fglge bruksanvisningen pa linseveeskeflasken eller
etter veiledning fra optikerFglg instruksjonene med linsevaeskeflasken for riktig pleie av kontaktlinseetuiet.

NB Endagslinser er ment til & brukes kun én gang og kastes etter bruk. Hvis linsene er ment for engangsbruk, skal de
IKKE BRUKES mer enn en gang. Det er ikke meningetegskmser skal rengjares eller desinfiseres, og de skal ikke
brukes mer enn en gang. Endagslinser som brukes mer enn en gang kan bli skadet, og kan gi gkt risiko for
ayeinfeksjoner eller andre problemer i forbindelse med pleie og handtering av linsene.

HVIS LINSENE TORKER UT
Fukt med desinfiserende, blgtleggende eller skyllende vaesker, og fglg desinifigelinigggingsanvisningene over.

Kontaktlinsematerial Produktfamilie: | Indikasjoner Tiltenkte brukere:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| For korrigering a\ For bruk hos brukere med ametropi
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 | refraksjonsfeil.
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A for kontroll a\ For kontroll av naersynthet | For barn i aleren 6 til 18 ar som anseg
neersynthet som en passende bruker av kvalifis
helsepersonell.

For (kontinuerlig) utvidet brukfor daglig bruk®for forlenget bruk;*for daglig bruk / engangsbruk.

Symbolet pd merkingen indikerer at linsen er til dagigangsbruk og ikke til gjenbruk. Nar symbolet ikke er
tilstede, er linsen indikert for annen bruk.

FORHOLDSREGLER

1. Optikeren vil kunne anbefale et regime for bruk, rengjgring og erstatning av linsene. Ikke avvik fra disse
anvisningene. Be optikeren om rédlis du er i tvil om noe.

2. Ved bruk av linser i lengre perioder, fjern og kast linsene kvelden fagr du skal erstatte dem, og sett inn de nye
linsene neste dag.

3. For linser som bruke mer enn én gang, ma du alltid rengjgre og desinfisere linsene som beskezvatdu
tar dem av deg.
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8.
9.

10.

11.
12.

Hvis gynene blir rade eller irriterte eller du opplever smerte eller uventede endringer i synet, fiern linsene
umiddelbart og konsulter din optiker snarest.

Unnga a skitne til linsene med sminke eller aerosolspray, eller & e i neerheten av helsefarlig damp.

Skift ut gdelagte, tilskitnede eller ripede linser umiddelbart.

Unnga lange negler, de samler opp bakterier og kan skade gyet eller liéigenlu deg i gynene, gker risikoen

for infeksjon.

Oppbevar linsenetilgjengelig for barrt.

Ikke bruk linsene i forbindelse med vannsportsaktiviteter uten & ha pa deg vanntette svgmmebriller.

Kontakt med ikkesterilt vann (f.eks. fra springen, flaskevann, badekar, basseng eller vannsport) gker risikoen
for mikrobiell inféksjon.

Ikke endre linsevaeskelgsning som er anbefalt av din kontaktlinsetilpasser.

Ikke endre linsetype eller parametere uten a radfgre deg med din kontaktlinsetilpasser.

*Unntak omafilcon A for kontaktlinser for myopikontroll

ADVARSEL

ogahrwnE

IKKEsov med linsea pd med mindre optikeren har sagt at det er trygt & gjare det.

IKKEga med linsene lenger enn du er blitt radet til av din optiker.

IKKEbruk husholdningsprodukter (f.eks. desinfiseringsmidler) pa linsene.

IKKEha pa deg linsene nar du bruker gyedraper (med mindre det tilrddes av helsepersonell).
IKKBbruk spytt til & fukte linsene med.

IKKEskyll linsene eller linseetuiet med vann fra springen.

Kontraindikasjoner (grunner til & ikke bruke)
Ikke brukkontaktlinser dersom faglgende er forhold forekommer.

=A =4 =4 =4 =4 =9

= =4 =4

Akutt eller halvakutt inflammasjon eller infeksjon i fremre gyekammer.

Enhver sykdom, skade eller abnormalitet som pavirker hornhinne, konjunktiva eller gyelokk.

Hypoestesi i hornhinnen (redusert fglsogth hornhinnen), om ikke afaki.

Alvorlig manglende produksjon av taresekret (tgrre gyne).

Alle systemiske sykdommer som pavirker gyet eller som forverres av a ha pa kontaktlinser.

Allergiske reaksjoner pa gyeflater eller gyets omgivelser somfiankalles eller forverres av a ha pa
kontaktlinser eller ved bruk av kontaktlinselgsninger.

Alle hornhinneinfeksjoner (bakterier, sopp, protozoer eller virus).

Om gye blir rgdt eller irritert.

Bruk av medisin som er kontraindikert, inkludert gyemedisin.

Kildesortering: Sorteres som restavfall, resirkuler nar det er mulig.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstatt i forbindelse med produktet bar rapporteres til produsenten og gjeldende
kompetente myndigheter.

m Medisinsk
utstyr
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Mi ekkie soczewki kontaktowe w zbuforowanym roztwor ze
Przed kontaktem z soczewkami zawsze nalezy umy¢ i 0s
Barierg sterylng w przypadku soczewek kontaktowych | ¢
@Nie uzywaf¢eptodeksuem bariery sterylnej | ub jego op

{201 8681 12yil]1i2680K YyAS g2fty2 dzZR2aiGt LIWALIS 2a202Y I

%Y 151 bL9 {h/%929Y

1. Przed zatozeni em, nal ezy sprawdzi ¢, czy soczewka n
pal cu wskazujgcym(Rys.lsprawdzi ¢ | ej ksztatt.

2. Przy pomocy Srodkowego pal ca, nal ezy odci ggknagc¢ p
przytrzymac¢ powieke go6brna. Nastepnie nalezy umies$c

drugiego oka.

WYJIMOWANIE SOCZEWEK

Przytrzymujgc obie powieki Srodkowy mi pal cami dt oni ,
ces$¢ oka. Nastepnie nalezy wuchwyci ¢ jag opuszkami pal
czynnos$¢ dla drugiego oka.

59% bCO9Y/ W kb!lat!/ %! bL9 2 t_,bL?9

5

Soczewki kontaktowe wielokrotnego uzyjtagkcu innaslterzuyk cmyi¢ pi
pojemni ku z roztworem dezynfekuj gbgmedybp esgtoedma vea ¢z
instrukcjami zawartymi na butelce z ptynem, aby prawi
Uwaga: Dzienne soczewkiont akt owe sag przeznaczone tyl ko i wyt gc
soczewki nal ezy wyrzuci €. Uzywajagc soczewek jednoraz
Dzienne soczewki nie sa przykdwasmiwa n@r adzo EXEZNYGWICEZEMN i &
Ponowne uzycie jednorazowych soczewek moze je uszkod

inne powi ktania zdrowotne.

WO | [L {h/%wozyYL 2 {/1Ib+

Nalezy je zwilzy¢ roztworémbdetyvhbaeakaj, gaymasde pmamma ev.
w punkcie Dezynfekcji/ Namaczaniu w ptynie.

al GSNR IO a2 01 S¢ § Wskazania 'dell2oyAr0e R20SfH

rodzina produktow:

comfilcon A, fanfilcon A& methafilcon| Korekcja ametropii. Do st osowani a u

A%, ocufilcon B ocufilcon B4 ametropia

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A

omafilcon A do korekcj Do korekciji| Dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, kt§
kr ot kowz'rocznos$ci|lkroétkowzroczlzostaty uznane z;i
produktu przez odpowiedni(
wy kwal i fi kowanegg¢(
zdrowi all ekar za ¢
Do (ciaggtego) dt u édo tcoduienhegoy moszenia’$s @ e nditau;got r wat ®a o no
jednodni owego/ jkeudnorazowego uzyt
®Symbo| na etykiecie wskazuj e, ze soczewki sa przez
ponownie. Jes$li nie ma tego symbolu, soczewka jest pt
P101051 Page46 of 65

RevisionH Rev Date2021-09



| Wwh5YL h{¢whAbh]| /L

1. Dlawszystkich typéw soczewek,tvadk ul i st a zal eci zasady noszenia, Cz)
do tych zasach. W razie watpliwos$ci, nal ezy poprosi
2 W przypadku przedtuzonego stosowania soczewek kont
upt ywu mi nu ich waznosci, a rano dnia nastepnego na

3. Soczewki noszone Wi ecej ni z jeden raz nalezy po wy|j

4. W przypadku zaczerwienienia, p o dpogordzeriadub zmiany whizehiay o ¢ z
nal ezy bezzwtocznie usungé¢ soczewki kontaktowe z o0«

5. Nal ezy uni kaé¢é zabrudzenia soczewek makijazem | ub s

6. Uszkodzone, zabrudzone lubpayssane soczewki nal ezy natychmiast wy|

7. Uni ka¢ noszenia dtugich paznokci, kt 6re sag schroni
soczewkiZadr apane oko jest podatne na infekcje.

8. Soczewki nal ezy przechbwywac¢ poza zasiegiem dzieci

9. W zypadku wuprawiania sportoéow wodnych, soczewki mo z
gogli do ptywani a.

10.Kontakt z niesterylng wodag (przyktadowo z kranu, bt
wodnych) zwi edibaktaryjnejy zy ko i nf ek

11.Ni e nalezy zmieniac¢ ptynoéw zalecanych przez | ekar z:

122.Ni e nalezy zmieniac¢ typu | ub parametrdédw soczewek be

*Wyjagatek omafilcon A w pr zypajdik uk rséotckzoewzerko ckzoma sackit o wy

h{¢w%9A9DbL!

1. NEWOLNG pa¢ w zatozonych soczewkach, chyba, ze okuli

2. NIEWOLN@ osi ¢ soczewek dtuzej, ni z przez okres czasu

3. NEWOLNGBt osowaé¢ domowych $Srodkodéw czystosSci (np Srod

4. NIEWOLN@ osi ¢ soczewek podczas stosowania kropli do o

5. NNEWOLN@moczy¢ soczewek $linag.

6. NIEWOLN@t uka¢ soczewakilulwoidghzopahow.

t NI SOAgsa1lTFyAl O0LRg2ReS o0& yAS ddegldo

Nieuzywacé¢ szkiet kontaktowych w przypadku zaistnienia

1 Ostre i podostre zapalenie lub infekcja przedniej komory oka.

9 Wszelkie choroby oczu, urazy lub nieprawidwo s ci , kt 6re wptywajag na rogo6wk

1 Hipoestezja rogoéwki (zmniejszona czutosé¢ rogowki),

1T Ciezkie uposSledzenie wydzielania tez (suche oczy).

f Kazda choroba ukt adowa, kttéorraa mwozzee nsiieet zwapotsytw znyaC opc
kontaktowych.

1T Reakcje alergiczne powierzchni gat ki ocznej ' ub »pr
noszenie soczewek kontaktowych lub stosowanie roztworéw do soczewek kontaktowych.

1 Jakakolwiek aktywna infekcja rogowki (bakteryjna, grzybicza, pierwotniakowa lub wirusowa).

1 Zaczerwienienie |l ub podraznienie oczu.

7 Stosowanie lekow przeciwwskazanych, w tym lekow ocznych.

Utylizacja: wyrzucac¢ do zwyklegdh odpad@w, wer zekazac

Wszystkie powazne incydenty zwigzane z produktem nal
MD] z3yene
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Lentes de contacto suaves em salina tamponada

Antes de manusear as lentes, devera sempre lavar e secar as maos.

A barreira esterilizada para as lentes de contacto € o selo de bolha intacto.

@ Nao utilizar se o sistema de barreira estéril do produto ou a sua embalagem estiver comprometida.
As lentes de contacto ndo devem ser partilhadas.

COLOCAR AS LENTES
1. Certifigue-se de que a lente ndo esta invertida. Cologusobre o dedo indicador para verificar se tem a forma
correcta (Fig. 1 e 2).
2. Usando o dedo indicador, puxe a palpebra superior para cima, e com o dedo médio da outra mao, puxe a
palpebra inferior para baix@oloque a lente no olho (Fig. 3). Repita o procedimento para o outro olho.

RETIRAR A LENTE
Olhe para cima e puxe a palpebra inferior para baixo. Aperte delicadamente o bordo inferior da lente-a detire
olho com as pontas dos dedos indicador e poléBGay. 4). Repita o procedimento para o outro olho.

ASSEPSIA/IMERSAO

Para lentes usadas mais do que uma vez, limpe e desirdscieguindo rigorosamente as instru¢des no seu frasco
de solucdo ou conforme indicado pelo seu profissioBga as instrugdes relativamente ao frasco de solucdo para
proceder ao cuidado adequado do estojo das lentes de contacto.

N.B. As lentes diarias descartaveis devem ser usadas apenas uma vez e deitadas fora apds a primeira utilizagdo. Se a
suas lentes fiem de uso diario descartavel, NAO as use mais do que uma vez. As lentes diarias descartaveis néo
foram concebidas para serem limpas, desinfectadas e reutilizadas, ja que podem daaificgplicando assim um

risco acrescido de infec¢Oes oculares ou osifproblemas relacionados com a manutencéo e o manuseamento das
lentes de contacto.

SE AS LENTES SECAREM
Siga a etapa de Assepsia/lmerséo acima indicada.

Familia de Produtos de Material d| INDICACOES Utilizadores previstos:
Lentes de Contacto:
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Para a compensacdo ¢ Para uso em utilizadores co
A%, ocufilcon B ocufilcon B4 | ametropia. ametropia

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A para o controlo da mi@ | Para o controlo da miopia | Para criangas com idadg¢
compreendidas entre os 6 e o0s
anos, consideradas como utilizador
adequadas por um profissional (
saude/oftalmologista  devidament
qualificado.

!Para uso (continuo) prolongadtpara uso diario?para uso prolongadd’para uso descartavel diariamente/uso
anico.

® O simbolo no rétulo indica que a lente é adequada para uso descartavel diariamente e ndo deve ser reutilizada.
Quando o simbolo ndo se encontra presente na lente, significa que a mesdieagla para outro tipo de uso.
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PRECAUCOES

1.

2.

oo

o

9.

10.

11.
12.

Siga as instru¢des que o seu optico lhe der, segundo o tipo de lente, para a sua adequada utilizacao, limpeza e
substituicdo. Nao as altere. Em caso de davida, peca aconselhamento a um profissional.

Caso asuas lentes sejam de uso prolongado, retiree deiteas fora na noite imediatamente anterior ao dia

em que as for substituir, colocando novas lentes no dia seguinte.

Para lentes usadas mais de uma vez, deve sempre limpar e desinfetar as suas lertegdodenat as instrucoes,

apos a remoc¢ao das mesmas.

Se os seus olhos ficarem vermelhos ou irritados ou se sentir qualquer dor ou alteracdes de viséo inesperadas,
retire imediatamente as lentes e consulte o seu oftalmologista.

Evite contaminar as lentes komaquilhagem, aerossois ou disé perto de fumos nocivos.

Substitua imediatamente as lentes danificadas, contaminadas ou arranhadas.

Evite o contacto com unhas compridas, pois estas alojam bactérias e podem magoar o olho ou a prépria lente.
Olhos arranhdos sdo mais vulneraveis a uma infeccéo.

Mantenha as lentes fora do alcance das criarf¢cas.

Se praticar desportos aquaticos somente devera utilizar lentes de contacto usando em simultdneo 6culos
impermeaveis.

O contacto com agua nao esterilizada (gxemplo, da torneira, engarrafada, do banho, da piscina ou de
desportos nauticos) aumenta o risco de infegcdes microbianas.

N&o alterar as solugdes recomendadas pelo seu Profissional de Lentes de Contacto.

Nao alterar o tipo de lente ou os parametros semadtar o seu profissional de saude ocular.

*Excetuando o omafilcon A no caso de lentes para o controlo da miopia

CONTRAINDICAGCOES/AVISOS

ogkhwnNpE

NAOdurma com as lentes a menos que o seu oftalmologista o tenha informado de que é segdoo fazé
NAOuse as lents para além do periodo recomendado pelo seu oftalmologista.

NAOaplique produtos domésticos (por ex: desinfectantes) nas suas lentes.

NAOuse as lentes se estiver a fazer tratamento com colirio (excepto se o seu médico o aconselhim)a fazé
NAOuse saliva para humedecer as lentes.

NAOlave as lentes ou o estojo com agua corrente.

ContraindicagBegrazdes para ndo usar)
N&ousar lentes de contacto na presenca de qualquer uma das condigfes seguintes.

=A =4 =4 =4 =8 =9

=A =4 =

Inflamacé&o ou infecdo aguda e subagudadgmento anterior do olho.

Qualquer doenca, lesédo ou anomalia ocular que afete a cérnea, conjuntiva ou palpebras.

Hipoestesia corneal (sensibilidade corneal reduzida), caso ndo seja afacica.

Insuficiéncia grave da secrecéo lacrimal (olhos secos).

Qualquerdoenca sistémica que possa afetar o olho ou que seja agravada pelo uso de lentes de contacto.
Reacdes alérgicas de superficies oculares ou malignas que possam ser induzidas ou agravadas pelo uso de lentes
de contacto ou pelo uso de solucdes para lentesatgacto.

Qualquer infe¢éo corneal ativa (bacterial, fangica, protozoaria ou viral).

Caso os olhos figuem avermelhados ou irritados.

Uso de um medicamento contraindicado, incluindo medicamentos oculares.

Eliminacéo: utilizar o contentor de residuos norsagciclar sempre que possivel.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o produto deve ser reportado ao fabricante e a
autoridade competente aplicavel.

dispositivo
MD| 3P

médico
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Lentile de contact moi Tn solutie salina tampon.
Spalativa intotdeauna penaini inainte de a atinge lentilele de contact.

Bariera de sterilizare pentru lentilele de contact este sigiliul de blister intact.

@Nu utilizati daca sistemul de bariere sterile al pr
Nu Tmprumutailentilele dumneavoastra altei persoane si nici nu folosii lentilele de contact ale altei persoane.

APLICAREA LENTILELOR
1. Tnainte de a introduce lentilele, asigunaa ca acestea nu sunt poziionate invers. Punei lentilele pe varful
degetului aratator ca sk veri cai forma (Fig. 1 si 2).
2. Folosinduva de degetul mijlociu, inei pleoapa inferioara apasata n jos. Folosii degetul aratator de la cealalta
mana ca sa ridicai pleoapa superioara. Poziionai lentila pe suprafaa ochiului (Fig. 3). Repetai acedash proce
si pentru celalalt ochi.

SCOATEREA LENTILELOR

Separai pleoapele cu degetul mijlociu de la ecare ména. Privii in sus si cu degetul aratator glisai lentila pe suprafaa
ochiului si prindeb cu ajutorul degetului mare si al aratatorului (Fig.4). Reptaeasi procedura si pentru celalalt

ochi.

DEZINFECTAREA/INMUIEREA

Pentru lentilele de contact care se folosesc de mai multe ori, curaai si dezinfectai urmand cu strictee instruciunile de
pe sticlua cu soluie sau dupa cumavndicat specialistul dumneesstra.Pent ru T ngrijirea ade
l entilelor de contact, ur mat i instructiunile flaconul

N.B. Lentilele de unica folosina sunt destinate sa e folosite numai o singura data si apoi aruncate. Daca lentilele
dumneavoastra sunt denica folosina, NU LE FOLOSII mai mult de o singura data. Lentilele de unica folosina nu sunt
destinate pentru a putea curaate sau dezinfectate sau pentru a purtate mai mult de o singura data. Lentilele de unica
folosina purtate de mai multe ori pot devenzate si va pot expune la un risc ridicat de infecii ale ochilor sau pot
cauza alte probleme datorate ingrijiri si manuirii acestora.

DACA LENTILELE 1SI PIERD HIDRATAREA
Reumezii lentilele din nou cu soluia pentru dezinfectare, inmuiere si clatire ap@ii pasul de mai sus pentru
Dezinfectare/Inmuiere.

Familia de produse pentru lentile d{ L Y RA OF G A A PGAEAT FG2NR OAT |
contact:

comfilcon A, fanfilcon A, methafilcon| Pentru corectareg Pent r u utilizare
A%, ocufilcon B ocufilcon B4 | ametropiei. cu ametropie

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilconA?4 stenfilcon A
omafilcon A pentru controlul miopiti | Pentru controlul miopiei Pentru copiii cu
s 18 ani, cei c
c a t une medic calificat Tn mo
corespunzator |/

sunt wutilizator.i
'Pentru wutilizar?peeXtunsdal peoittreun it )irfpiezdatrreu euxttiilniszaar e
unica folosinta / de unica folosinta.
®Simbo|u| de pe eticheta indica faptul ca lentila ¢
reutiizareCand si mbol ul nu este prezent, |l entila este indi
P101051 Pageb0 of 65

RevisionH Rev Date2021-09



PRECAUII

1. Pentru toate tipurile de lentile deontact, specialistul dumneavoastra o sa va recomande un regim speci ¢ de
purtare, curaare si inlocuire. Urmai aceste recomandari cu strictee. Daca avei indoieli cerei sfatul specialistului.
2. Daca purtai lentile de contact pentru o durata mai lunga de tisgmatei si aruncai lentilele folosite seara
Thaintea termenului de Tnlocuire a lentilelor si aplicai lentilele noi ziua urmatoare.
3. Pentru Il entilele purtate mai mult de o dat a, dupa
lentileleconbr m i nstructiunil or.
4. Daca ochii dumneavoastra devin rosii sau iritai sau daca suferii vreo durere sau schimbari neasteptate de vedere,
scoatei lentilele imediat si consultaa cu specialistul dumneavoastra.
5. Evitai contaminarea lentilelor cu produse cosioet sprayuri pulverizante sau purtarea acestora in apropierea
fumurilor nocive.
6. Tnlocuii imediat lentilele uzate, contaminate sau care prezinta zgarieturi.
7. Evitai a avea unghii lungi care adapostesc bacterii si care pot produce uzuri lentilelor sahitaniOchiul care
sufera zgarieturi este vulnerabil la diferite infecii.
8. Pastrai lentilele la un loc inaccesibil copiitor.
9. Folosii lentilele Tn timpul practicarii sporturilor acvatice, numai inh cazul in care purtai ochelari de Tnnot rezisteni
la apa.
100G nt act ul cu apa nesterilizata (de ex., de |l a robi
acvatice) creste riscul unor infectidi mi crobiene.
11.Nu schimbati solutia recomandata de optometristul (
122Nu modi fi cati tiipluell osrau apraar aamevtar icionlseuntt a oft al mol o
*Exceptie omafilcon A pentru controlul Il entilelor de
AVERTIZARI
1. NUdormii cu lentilele de contact, numai daca specialistul dumneavoastrafatuit ca suntei in afara oricarui
pericol pentru sanatatea dumneavoastra.
2. NUfolosii lentilele de contact peste termenul recomandat de catre specialistul dumneavoastra.
3. NUfolosiiproduse de uz casnic pentru curatarea lentilelor (de ex. dezinfectani).
4. NUpurtai lentilele de contact cand folosii picaturi de ochi (cu excepia cazului Tn care specilistul dumneavoastra
v-a sfatuit so facei).
5. NUfolosii saliva pentru a umezi lentilele.
6. NUclatii lentilele cu apa de la robinet.
/| 2YGNI AYRAOFUGAA O0Y20GAQS LISYGNHz I ydz F2f2aA0
Nuf ol ositi Il entilele de contact daca aveti oricare di
T I'nfl amarea acuta si subacuta sau infectarea camer ei
T Ori ce af eoccthiiwneui , | eziune sau anormalitate care af
f Hi poestezia corneana (sensibilitatea redusa a cor ne
f I'nsuficienta grava a secretiei | acrimale (ochi wusc:
T Orice afectiuntesabeéemacaclkbiauk epaa care poate fi a ¢
1T Reactiile alergice ale suprafetelor oculare sau an:
contact sau de wutilizareda solutiilor pentru | entile
T Orice afectiune corneana activa (bacteriana, fungi c
1T Daca ochii devin rosii sau iritat.i
I Utilizarea de medicamente contraindicate, inclusiv medicamente oftalmice.
El'i minare: wutilizat:i desdestepdsiel. st andar d, reciclati ot
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Orice incident grav care a avut | oc in | egatura c
aplicabile.

m Dispozitiv
medical
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SK

Makké kontaktné SoSovky v pufrovanom solnom roztoku.
Pred manipul aciou svikdygtakyhgmia dcsidvkeamukygi
Sterilnou bariérou pre kontaktné SoSovky je neporusSer

@Vyrobok nepouzivajte, ak je naruSeny jeho systém st
bSRSUGS al 2 a@gz2eS {2yidl1idysS 020201¢& a4 AYyeéYAod

+Y[!'5!'bL9 ~h~hzL9Y

1. Pred vioZenim So08ovky skonPolbbazjeesi Cjunna jlkapowedk
(Obr. 1 a?2)

2. Ukazovadkom a prostrednikom druhej ruky si pridrZzt e

Pril ozt e 8. ¢Gbro3) Ropakujteapostuf pre druhé oko.
+,.9w!bL9 ~h~hzL9Y
Pozrite sa hore a podrzte si dolné viecdko. Jemnhe pos
palca jemne uchopite a vyberiete. (Obr. 4) Zopakujte postup pre druhé oko.

DEZIC9 Y/ L! kb! a#2! bL?9

Pri Cisteni a dezinfekcidi SoSoviek urc¢enych na viach
roztokom alebo podl BpekgpoavoénéBetlrekadnae kontaktny
flasStitgkkkre s r oz
Upozornenie: Jednodnové SoSovky su urc¢ené vyhradne n.
su teda vasSe SoSovky wurc¢ené |l en na jedno pouZzitie, NI
sa necistiug Ua medne zei nsfui kur Ccené na viac ako jedno pou:
ich méze poSkodit a tym zvysSit riziko of&nych infekci
mani pul &ciou s kontaktnymi 3SoSovkami
'Y ~h~HKNSCHNE %
SoSovku znova navl héite roztokom a dal e|] postupujte
Skupina materidlovych produktoy Indikéacie % Yée OUlF YN L3R dzONOD
12yidllidyeoOK 0202
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Na korekciu ametropie. N a pouzitie u
A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 ametropiou
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A na kontroll Na kontrolu kratkozrakosti |Pr e det i vV 0O Vashby
kratkozrakosti povazované za vVvh

patri ¢ne kvalifi

l ekarom / océnym

INa (nepretrzit é3adennénnbdetidnraé prroesdd nzi g élenmé gednerazové nosenie /
jedno pouzitie.

Symbol na eti ketéoépwmbaygupdéd@ urc¢ené na denné jednoraz
Pri absencii symbolu sU0 SoSovky indikované na iny ¢Cas

PREVENTIVNE OPATRENIA

1. Vas o¢ny Il ekar vam odporuci rezim noseniBentto st edii
nemente. Ak si nie ste niecim isti, pozZiadajte o0 r
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2. Ak pouzivate viacdenné 3SoSovky, potom ich posl edn
Nasledujuci den si nasadte nové 3SoSovky.

3. Pri%oSovkachnosernychviacnez razich po odstraneni vzdy oCistite a dezinfikujtepodia navodu.

4. Akvam oci stervenajl alebost podra dené, aleboked pociujete akilkolvek boled’ alebonahle zmenyvidenig
SoSovkyokanvite vybertea poradte sasosvojm ocnym lekédrom.

5. Zab@a fe znelisteniuSoSovky makeupomaleboaerolovymi sprejmia nenosteich v zadymenonprostred.

6. Pdkoderg, znelistene aleboposkriabaré o03vkyokanvite vymaite.

7. Snate sanema’ dihé nechty. Skivaju sazanimi baktérie a mohli by poskodit’ oko alebo%o3ovkuPo S kr i aban
oko je nachylné na infekcie.

8. Sosdovky uchovavaj*te mimo dosahu detii.

9. Privodnycts port och pouzivajte So08ovk l en ak mate vodot

100Kontakt s nesterilnou vodu (napr. z kohutika, f1I a$e
infekcie.

11.Kontakt s nesterilnou vodéuna(,narpers.p.z vkoodhniét iSkpao,r tfyl)a Sze
infekcie.

122Typ alebo parametre SoSoviek nemente bez porady s

*Vyni mka omafilcon A pre kontaktné SoSovky na kontro

UPOZORNENIA

1. NESPITEo SoSovkami, pokiavVagéadméhy hekdpbop€ometrista.

2. NENOSTEoSovky dl hsSie, nez vam odporucil wvas8§ ocny | ek

3. b9t h}] ¢ NH!sW¢%ace prostriedky pre domadcnost (napr.pro

4. NENOSTEoSov ky, ked pouzivate o¢né kvapky (pokial wvam

5, b9t h)] ¢ NeH!iWiey9 na zvI hcenie vasSich SoSoviek.

6. NEOPLACHUJWWEa S e So0o0Sovky alebo puzdro na SoSovky wvodou z

Y2YOUNI AYRAT1t OAS O0Rs@2Re ySLRdAdZONGE U0

b SLJ2 dzOKerdeki®éé 8 Sovky, ak trva ktorykolvek z nasledujGci

1 Akutny a subakutny zapal alebo infekcia prednej komory oka.

T Akdakolvek o¢né&d choroba, poranenie alebo abnormalit
o¢né viecka.

T Hypest ézi a nrdo hcoivtklyi v(ozsnti 2reohovky), ak oko nie je afa

f VAzna insuficiencia sekrécie siz (suché o¢ci).

T Akékolvek systémové ochorenie, ktoré mobze ma t neg
kontaktnych SoSoviek.

T Alergické reakcie ,poktreamé m&ie as phoo midtheaxlaebo zhor
alebo pouzivanie roztokov na kontaktné 3SoSovky.

T Akdkolvek aktivna infekcia rohovky (bakteri alna, f

T Ak o¢ci servenia alebo sa podrazdi a.

T Uzitie W ijekukorkttroai ndi kovany vratane o¢nych I iekov.

Likvidaci a: pouzite bezny odpad, recyklujte vzdy, ke:t

Akykolvek z&avazny incident, ktory sa vyskytne v suvi

organu

m Zdragotnicka
pomécka
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Mehke kontaktne |l ece v puferirani fizioloS8ki solni r&a
Pred rokovanjem s kontaktni mi l eCami si vedno umijte
Sterilni pregradni sistem za kontaktne | eCe je nedot:

@Izdhelka ne uporablgarjadcni Cei mtjergowz stembdlnazgprni st a
bS AT YSyedzeidsS aiA tS6 I RNUHZAAYA 2aSol YAO®

+{¢! [ W bW9 [ 92

1. Preden vstavite |l e¢o, se prepricajte, da je pravil
obliko.(Slika 1 in 2)

2. S kazalcem in sredincem druge roke dvignite zgornjo veko, s sredincem pa potegnite spodnjo vekoLnavidol.
namestite v oko (Slika 3). Postopek ponovite Se za

h5{¢w! bW9x! bwW9 [ 92
S sredincema obeh rok razprite veki. Poglejte navzgor, skazaleepodnj e roke porinite | e
in kazalcem vzemite ven (Slika 4). Postopek ponovite

w! %Y, ¢9x! bWOK{Il w! bWO9+! bW9 [92 + w! ¥%e¢htLbL
Ci st t

LeCe za vecCkratno uporabo o i t e i aztopina azkomd z napotkist r o
okulistaUpoSt evajte navodila za ustrezno nego kontaktnih
ZAPOMNI TE SI: Dnevno zamenljive |l eCe so namenjene za
namenjene enka t n i dnevni uporabi, jih NE vstavljajte ponovn
in dezinfekcijo, zato jih | ahko uporabite samo enkr a

resna nevarnost oikuszdbepdwe zdaruegizh negfoavi,rk z rokovanjenm

29 {9 [929 L¥%{| ~LWh

Ponovno jih navlazite z raztopino za razkuzevanje,
razkuzevanje in shranjevanje | ecC.

5 NHzOA y | AT RSt 1 2 ( Indikacije za uporabo Predvideni uporabniki:

12ydF1adyS tS6SY
comfilcon A, fanfilcon A& methafilcon| Za popravljanje ametropije.| Za uporabo pri uporabnikin z
A%, ocufilcon B ocufilcon B4 ametropijo.

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A# stenfilcon A

omafilcon A za  obvladovanj Za obvladovanjq Za otroke, stare od 6 do 18 let, Ki |
kratkovidnostt kratkovidnosti ustrezno usposobljeni strokovnjak
podroc¢ja zdravst
oznaci kot ustre

1Za (ngrekinjeno) dolgotrajno uporabo’za dnevno uporabo®za dolgotrajno uporabofza dnevno uporabo in
zavrzenje | enkratno uporabo.

®Simbo|i na oznacbah pomenij o, da je |l eCa namenjens
| e

ponovno uporabokadar si mbol a na oznacbah ni, | e ca pri mern

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Okulist vam bo za vsako posamezno VvVrsSobrbgdé seetdo¥
navodil. Ce ste nmokujsomovi , se posvetujte z
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2.Ce nosite kontaktne |l ede za velkratno uporabo, joi

zamenjave in vstavite nove naslednje jutro.
3. Le&fe, kistejih nosilivet kot enkrat, odstranitein vednoodistite ter razkuite v skladuz navodili
Ce odi pordegijo alisovneteali, e ptide do bolegine ali nepricakovanihspremembvida, lede takoj odstranitein
seposvetujtes svojimokulistom
5. Preprdite stikle€ zlicili, razpiSilci in Skodljivimihlapi.

»

6. Nemudoma odstr amnimag agpmesS kddoweprmrea,skane | ecCe.
7. Dol gi noht. ni so primerni, ker skri va@maskana bko gr i j e
obc&utljivo za vnetij a.
8. Lece shranjujte tako, *da bodo nedosegljive otrokom.
9. LeCe smete uporablj abi spfiasnwnodoniplbr &por viokolt esni h p
10.Ssti k z nesterilno vodo (npr. z vodo iz pipe, ustekl
tveganje okuZzbe z mikrobi
11.Ne menjajte raztopine, ki Mam jo je priporoc¢al vas
12.Vrste ali parametrov | e ne spreminjajte brez posv:
*lzjema omafilcon A za kontaktne | eCe za obvladovanj
POZOR
1. NEspite s kontaktnimi | ecCami, razen, e vam je okul
2. Kont ak NEniohs ilteeCc | e¢ dl je, kot vam je priporocil wvas
3. LeNECi stite z gospodinjski mi Cistili (npr razkuzil.i
4. Ko upor abl j atNEn ksaiptlg ilceeC z(ar amzedn, C¢e vam je okuli st
5, LeNEvl aZzite s slino.
6. Kontaktnih | ec¢, dEdpirajemeodogzppedr di ce zanj e,
Kontraindikacije (razlogi za neuporabo)
V primeru, da je izpolnjen kat erneupkrabligte. i zmed nasl edn|j
T Akutno in subakutno kvonmeotrjee oafleisaokuzba sprednje
M Vsaka bolezen o¢c¢i, poSkodba o¢ci al i spremembe, K i \
T Hipestezija roZzenice (zmanjSana obcutljivost rozeni
f Resno nezadostno izloc¢anje solz (suhe o¢Ci) .
1 Katera koli sistemska bolezen, kila 0 vpliva na oko al. se |l ahko okrepi
T Al ergi cni odziv povrSine ocCesa ali njegovih adneks
uporaba raztopin za kontaktne | ece.
T Katera kol okuzbagto¥ednae pbakbeorn] skhaal.i Virusn:
T Ce oCi postanejo rdece ali zdraZene.
1T Kontraindicirana uporaba zdravil, vklju¢no z zdravi
Odl aganj e: navadni odpadki, reciklirajte, kadar | e m
Vsak resni incident, ki bi se zgodil v povezavi z izdelkoony at e spor oci t i proizvajalcl
organu.
Medicinski
pripomocek
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Meka kontaktna sociva u-hpninddh.erovanom rastvoru natrijur
Uvek operite i osuSite ruke pre rukovanja soc€Civima.
Sterilna barijera za kontaktna socCiva | e edirnut Dbl

n
@ Nemoijte koristitiakosu sistem za sterilnu barijeru proizvoda ili njegpasiovanjeo St e ¢ e n i
Y2yl 1dyl a26A@F yS GNBSoF RStEAGA &F RNIZAAY 23206 Yl o

lag9¢! bW9 {h2Lz!
1. Pre umetanja proverite Gaavodieveoli jvepravdali ngegoddblggxr 15d 0

I+

(Fig. 1i Fig. 2).
2. Srednjim prstom povucite donji ocni kapak Btavileo!l e .
soivo na oko (Fig. 3). Ponovite postupak za drugo

|
estonk jadpeki druge ruleRIiang li end apjrt e na gor e i kazipr

+! 79bW9 {
t n
gni t e g Rongvitelpastepak za drdgadka. pr st om (Fig. 4).

Razdvoj
socCi vo

Oc¢ I+

h2L
ite o
i podi

DEZINFEKCIJA/POTAPANJE

SocCiva koja su noSena visSaetputkantor pha doZiavtainfie upde zi
il prema uputstviRaavadeguoepfut alt wmal sq@qa boCice rastvor
socCi va.

Napomena: SoCiva za jednokratnu dne&vwmy eupaot rzealtu ns s en
Ako su vaSa socCiva namenjena za jednokratno dnevno n«
SocCiva za jednokratnu dnevnu upotrebu nisu predvi den:
Soéivakzantjneudmicmevnu upotrebu koja su nosSena visSe od |j
riziku od infekcija oka ili drugih problema koji su |

'Yh {9 {h2Lz! h{; ~
Ponovo i h rastvareml aa& iddziefekciju, potapanje ili ispiranje a zatim ponovite korak za
dezinfekciju/potapanje naveden gore.

Grupa proizvoda materijalg Indikacije t NEBROASSYA 1 2NRaYyAO
12y0F1O0YyAK a26A0I
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Za korekciju ametropije. Namenjeno korisnicima sa ametropijom

A%, ocufilcon B, ocufilcon B4
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A

omafilcon A za kontrolu miopife Za kontrolu miopije Za decu wuzrasta 1izn
odgovarajuce kvalif
[/ ocCni l ekar smatr a

Za (nesprekidno)a pdmnawureEnmopodmi eénao ddhmoeSwemqg ej;ednokr at
jednokratnu upotrebu.

(7]
(9]
S5 5

Si mbol na et ijkeetsioCdzvmaczaavadndeavrno jednokratno nos
simbola, sofiva su namenjena drugacijem raspored

PV,

c
o —

MERE OPREZA

1. Za sve vrste soc¢iva, vas$§ oftalmolog ¢e preptopatuci t i
od tog rezima. Ako ste u nedoumici potrazite savet
P101051 Pageb7 of 65
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2. Ako nosite soc¢iva produzenog trajanja, 1izvad
sutradan.

i te i

k

3. So¢iva koja se nose viSdepdnfeHdopgepptamaveRutssvil

4. Ako se na ocCima javi crvenilo ili irltaC|ja ili ako
soCiva I obratite se svom oftal mol ogu

5, 1lzbegavajte da mobkwva, kartramiohi sarej &vima il da i

6. Odmah zamenite oStecdena, kontaminirana il i zgrebai

7.1l zbegavajte duge nokte ispod kojih se olbzgrébanooka al a z
je osetljivo na infekcije.

8 Cuvajte so€iva*van domas3aja dece.

9. Koristite soCiva za sportove na vodi samo ako nosif

10.Kont akt sa nesterilnom vodom (npr. i z C¢esmearizkboc e,
od mikrobne infekcije.

11.Nemojte menjat:i rastvore koje je preporucio vas | el

12Ne menjajte tip il:i parametre soCiva bez konsultaci

*lzuzetak je omafilcon A za kontrolu kontaktnih socCi

UPOZORENJA

1. NEspavajte sa stavljenim socCivima, osim ako vas$S oft

2. NEhosite socCiva duze od perioda koji je preporucio

3. NEkoristite proizvode za domad@ai sypbyom(spri vi madst va

4. NEnosite socCiva kada koristite kapi za o¢cCi (osim ak

5. NEkoristite pljuvacku da vliazite socCiva

6. NEi spirite soc¢iva ili kutiju za socCiva vodom iz Ces

Kontraindikacije (razlozizg S1 2 NA 06 Sy 2S00

Nemojteda koristitek ont akt na sociva kada postoje neka od sl ede¢
1 Akutna i subakutna upala ili infekcija prednje komore oka.

T Bilo koja o¢na bolest, povreda il:@ abnormal nost Kkoj
M Hipoeste i j a roznjace (smanjena osetljivost roznjace),
T TesSka insuficijencija | akrimalne sekrecije (suve of
T Bilo koja sistemska bolest koja mozZe da uti e na ok
T Al er gi j s knrei hr epackvcri§jiena €i | i adneksa koje mogu da budu
kontaktnih socCiva ili upotrebom rastvora za kont akt
T Bilo koja aktivna infekcija roznjace (bakterijska,
T Ako oCi pesibhnunadwanene.

T Upotreba | eka koji je kontraindikovan, ukljucujuci

Odl aganje na otpad: koristite standardni otpad, recil

Svaki ozbiljan incident koji se javio vezanorzeopi zvod treba da se prijavi proi z

telu.

m Medicinski
proizvod
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SV
Mjuka kontaktlinser i buffrad saltldsning.
Tvatta och torka alltid handerna innan du hanterar dina linser.
Den sterila barriaren for kontaktlinser ar den intakta blisterforslutningen.

@Anvand inte produkten om skada finns pa det sterila barriarsystetet forpackningen.
Kontaktlinser far inte delas med nagamnan.

SATTA | LINSEN
1. Innan du satter i linsen, se till att linsen ar rattvand. Placera linsen pa pekfingret for att kontrollera formen (bild
1 och 2).
2. Ta ett fast tag med langfingret och ddat nedre 6gonlocket nedat. Hall kvar. Med andra handens pekfinger,
dra upp det 6vre 6gonlocket. Placera linsen pa dgat (bild 3). Upprepa for det andra dgat.

TA UT LINSEN

Hall isar 6gonlocken med langfingret pa varje hand. Titta uppat och dra linsektifiirsied hjalp av pekfingret snett
nedat mot dgonvitan. Nyp sedan ihop linsen forsiktigt med tumme och pekfinger (bild 4) och lyft bort den. Upprepa fo
det andra 6gat.

RENGORING/DESINFICERING

Linser som anvands mer &n en gang ska rengoras/desinfisgligsde instruktioner som star pa linvatskebehallaren eller
enligt ordination fran din optiker. For korrekt skotsel av kontaktlinserna folj instruktionerna pa bipacksedeln som
medfoljer flaskan med linsvétska.

OBS! Endagslinser ar avsedda att anvameshast en gang och ska sedan kastas. De far INTE anvandas mer an en gar
eftersom de inte ar gjorda for att anvandas upprepade ganger. Om endagslinser anvands mer &n en gang kan de
skadade och orsaka skada eller infektion pa dgat.

OM LINSERNA TORKAR U
Aterfukta linsen med linsvatska avsedd for desinficering, bl6tlaggning eller skoljning beroende pé vilken typ av linser
anvander. Folj sedan stegen for rengoéring/desinficering.

Kontaktlinsmaterial, produktfamilj: Indikationer PYFof Fylry 1dzZ €1y PQ

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| For korrigering av ametrog F6r anvandning av personer mg
A%, ocufilcon B ocufilcon B4 | (brytningsfel). brytningsfel
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A
omafilcon A fdmyopibehandling For behandling av myopi For barn mellan 6 och 18 ar som
kvalificerad 6gonlakare/optiker bedomi
lampliga som anvandare.

Fo6r (kontinuerlig) utokad anvandnintior daglig anvandningfor utokad anvandningfor dagsbruk/engangsbruk.

Symbolen pa forpackningen visar att linsen ar avsedd for endagsbruk och att den inte ska ateranvandas. Om
symbolen inte finns pa forpackningen ar linsen avsedd for annat barschema.

FORSIKTIGHETSATGARDER

1. For alla typer av linser géller att din optikger dig information om hur du ska anvanda, rengora och byta dina
linser. Franga inte de instruktioner du far. Om du &r oséker, radfraga din optiker.

2. Om du har manadslinser, eller linser for dygnet- bruk, ska linserna tas ut och kastas kvallen indenar
dags att byta till ett nytt par. Satt i de nya linserna morgonen darpa.
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No o

8.
9.

10.

11.
12.

Linser som ar avsedda att anvandas mer &n en gang ska, efter att de tagits ut, alltid rengoras och desinficeras
enligt anvisningarna.

Om dina 6gon blir réda eller irriterade,le&l om du upplever smarta eller ovantade synférandringar, ska du
genast ta ut dina linser och kontakta din optiker.

Forhindra att smink, harspray eller skadliga angor kommer i kontakt med dina linser.

Ersatt skadade, trasiga och repiga linser omedelbart.

Undvik att hantera dina linser med langa naglar eftersom dessa kan innehalla bakterier och dven kan skada dgat
eller linsen. Ett skadat 6ga ar kansligt for infektioner.

Lat inte barn hantera dina linsér.

Vid vattensporter far linser endast anvandas tillsaams med vattentata simglastgon.

Kontakt med ickesterilt vatten (t.ex. fran kran, flaska, badkar, pool eller vid vattensporter) dkar risken for
mikrobiell infektion.

Byt aldrig till en annan linsvéatska &n vad som ordinerats av din optiker.

Byt aldrig listyp eller styrkor utan att radfraga din optiker.

*Undantaget kontaktlinser for myopibehandling i material omafilcon A.

VARNING
1. SOV INThed kontaktlinser i 6gonen om inte din optiker har sagt att det ar sékert att géra det.
2. ANVANDNTHEdinakontaktlinsedangreandenperiod som ordinerats av dioptiker.
3. ANVAND INTBEushallsprodukter (t.ex. desinfektionsmedel) med dinaer.
4. ANVAND INTHina linser tillsammans med 6gondroppar (om inte din optiker eller 6gonlakare rekommenderar
det).
5. ANVAND INTEaliv for att vata dinéinser.
6. SKOLJ INTdina linser eller linsetuiet med kranvatten.

Kontraindikationer(anledningar att inte anvanda produkten)
Anvand intekontaktlinser i féljande fall.
fAkut och subakut inflammation eller infektioframre dgonkammaren.
TAll 6gonsjukdom, skada eller abnormaligeim paverkar hornhinna, bindhinna eltigonlock.
fKorneal hypoestesi (minskad kanslighkbrnhinnan), om ej afakirekommer.
TAllvarligt reducerad tarproduktion (toriggon).
TAll systemislsjukdom som kan paverka 6gadler som forvarras vid anvandning kentaktlinser.
fAllergiska reaktioner pa Ogats yta eller angransande ytor som kan framkallas eller forvarras via anvandning

kontaktlinser eller linsvatskor.

JAlla former av aktifiornhinneinfektion (bakteriell, svamprelaterad, protozoal elleal).
1Om 6gonen ar roda ell@riterade.
TAnvandning av lakemedel som ar kontraindicerade, inklusijomlakemedel.

Kassering: kan kastas i hushallssoporna, atervinn nar sa ar majligt.

Vid allvarlig héndelse eller tillbud relaterat till produkten ska detta rapporteras till tillverkaren och relevant behérig
myndighet.

m Medicinsk
produkt
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Tamponlu tuz ¢6zeltisinde yumusak kontakt | ensl er.

Lensl erinizi elinize her wad tlksuranl a@yicre., mutl aka el l eri
Kontakt | enslerin steril bariyeri, hasar goérmemis bl
@UrUnUn steril bariyer sisteminde veya ambalajinda k

Y2yil]l tSyatSNIo6lFd]ll {AGAESNIS LI e&tlkoPtYlFYlIfPRPND

[ SyaAay ¢l {1 PEYlIaP

l. Lensigb6zinitze takmadan 6nce, ters yiuz ol madi girndan em
lGzerine yerlestirin. (Sekil 1 ve 2)

2. Orta parmagini zla alt gdéz kapagini zi asaglrya c¢ekin
yuke 1 kaldirin Lensi goéziunltzun UOzerine yerlestirin.

[ SYyaAy 4P1FNPEYIAP

Her i ki elin orta parmagiryla g6z kapaklarini zi birb
par maleyséia yavasca goézuniluzin akinin 0UOzerine dogru I
st kirstirtirp kaldrrin (Sekil 4). Ayni prosedira diger ¢

Dezenfeksiyon/Islatma
Bir defadan f azl a Kk udsihimizarihdekntalimatianastdmeuyarak ya sia dozi doktoounuzug i S

talimatl ari1 na uygun ol arKoknt aé&mi zleenysilrervei diez e bhb &
yapabil meniz ic¢cin talimatl ar. izl eyin ve solildsyon si ¢
Dikkat: Gini k t ek kull animli k | ensler, yalnizca bir defa t

kull animli1i k i se, bir defadan fazla TAKMAYI N. Gunl Ok
defadan fazlataakrl|l aomEmisetkiid . deBir defadan fazla ta
gorebilirler ve Ssi zi, kontak | ens bakimi/ kull anit mi i
birrakabilir, ya da baska sorunl ar yaratabilir.

Lersler Kurursa:

Dezenfeksiyon, Islatma veya durul ama solidsyonuyl a vy
i sl emini uygul ayi1 n.

Kontakt Lens Malzeme Uriin Ailesi: | Endikasyonlar 'Yl ot Fylry (dzZfly®P
comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| Ametropi tedavisinde Ametrop godze sah

A%, ocufilcon B, ocufilcon B4 kullanil mast 06ngo

omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilcon A

Miyop kontroll icin omafilcon ‘A Miyop kontroli igin Kalifiye bir sag|l
tarafi ndan uygun
saptanmis 6 ila 1

WWzun (surekl)nlkwk | lkautli zmam ickhunli;igé@mt inki ¢iek; seferl i k kull

®Etiket[]zerindekiesmbol, l ensin gunl ok tek kullanimlik ol dugu

Sembol mevcut degilse, lens farkli1 bir kullanim sekl:

Onlemler:

1. Her tarl 0 lens ic¢in, g6z dokt or ugii yantenilee dnerecektir.IBuU a n1 m

yonteml er i tam ol arak uygul ayi n. Her hangi bir ter et
P101051 Page6l of 65
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2. Eger l ensl eriniz wuzun kullani mgifmadiz )dorke joirminudel nk

l ensl eri deiepdiemmeénirz 6gper ki aksam c¢cir karirp atin ve

3. Bir defadan fazla kullanilan | ensl eri ¢l kardi kt an
edin.

4. GozIl erinizin Kkizar masi , t a h ziyg da gérmeaduyunuzdd leekldnaeadil i b
degisi klikler yasamani z halinde | ensl eri hemen c¢1 k:

5, Lensl erinizi maky aj mal zemel eriyle veya spreylerle
takmamaya dikkat edin.

6. Hasag 6 r mi s , bul asi k veya ¢izilmis |lensleri hemen ¢1 Kk

7. Bakter.i barindirarak goézlerinize ya da |l ensinize z:
enfeksiyona aci1 ktir.

8. Lensl erinizi cocuklarin erisemeyecekl eri bir yerde

9. Su sporlari1 yaparken, |l enslerinizi ancak su gecir m

10.St er i | ol mayan su (6r. musl uk/ sebeke, sisel enmi s,
riskini artirir.

11.G6z doktorunuz taraflegdanhi 6émeyi hen sol Usyonu

12.Lens tudrdnid veya parametrelerini g6z doktorunuza d:

*Tek istisna, miyop kontroliine yonelik omafilcon A kontakt lenslerdir.

L8 F NPE FNY

1. G6z doktorunuz guvenli ol dugu tavisBKMWWéNsi nde bul unm

2. Lensl erinizi g6z doktorunudAKMAMINMY si ye etti ginden

3. Ev temizIliginde kull ani | an grdanl er i (6rnegin,
KULLANMAYIN

4. GOz daml asi kull anirken ( bi rge)tenslprinidf AKMAYIN u t ar af 1 nd

5. Lensl erinizi I s | WULIAAIMAYING i n t ukdardgudnizi

6. Lensl erinizi veya IY&KAMAYINabi1i ni z1 musl uk suyuyl a

Kontrendikasyonlar (kullanmama nedenleri)
Asagi daki durumlardan her hangil ddifrliyYsscéeezZPykonusu ol dug.!

f Géozuin O0n odasinda akut ve subakut enfl amasyon vey
1T Korneayi, konjonktivaylr veya g6z kapaklarini etKki
1 Korneal hi poestezi (korneal duyularda azal ma) , ed
T Si didietl akri mal salgir yetersizli gi (gb6bz kurulugu).
1T Gozu etkileyen veya kontakt Il ens kullanimi ile si
1 Gz yluzeylerinde veya bagli dokularda , kontakt |
si ddet |aenikdapkilat.i § i

1 Aktif korneal enfeksiyonlar (bakteriyel, fungal, protozoal veya viral).

T G6z kanlanmasi veya iritasyonu.

T G6z il acl ar. dahil, kontraendi ke ol an bir ilacin
Standart ati klar il e beraber Hmeeldiraraf edilebilir, mur
Uridnle ilgili gerceklesen her onemli olayin Ureticiyeé
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Australia

SYMBOLS KEY:
The following symbols may appear on the label or carton.

SYMBOL DEFINITION

Caution: By law, this devigeust be prescribed by
a registered practitioner

Caution / See Instructions for Wearers

Use by Date (expiration date)

AN
-
Batch Code

STERLE| || Sterile using Steam Heat
kil UV UV Blocking

Manufacturer

Authorized representative in the European
Community

wl
Medical device
[I4]

Do not use if package is damaged

Consult instructions for use

Do not reuse

Soft contact lenses in buffered saline.
Always wash and dry your hands before handling your lenses.
The sterile barrier for contact lenses is the inthlister seal.

@Do not use if the product sterile barrier system or its packaging is compromised.
Contact lenses are not to be shared.

Lens Insertion

3. Before insertion, ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify the shap&(B&)g.

4. Using the middle finger, hold your lower lid down. With the index finger of the other hand, raise upper lid. Place
the lens onto the eye (Fig. 3). Repeat for the other eye.

Lens Removal

Separate the lids with the middle finger of each hand. Lgwknd with the index finger of the lower hand; slide the
lens down onto the white of the eye. Pinch the lens and lift out with the thumb and index finger (Fig. 4). Repeat for
the other eye.

Disinfection/Soaking
For lenses worn more than once clean and disinfect them following strictly the instruction on your solution bottle or
as directed by your eye care practition€ollow instructions with solution bottle for proper contact lens case care.

N.B. Daily disposde lenses are intended to be worn only once and then discarded. If your lenses are intended for

daily disposable wear, DO NOT wear them more than once. Daily disposable lenses are not designed to be cleaned

or disinfected and worn more than one time. Qalisposable lenses worn more than one time may become damaged
and could put you at great risk of contact lens care and handling related eye infections or other problems.
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If the lenses dry out:
Rewet with disinfecting, soaking or rinsing solution theldw the Disinfection/Soaking step above

Contact Lens Material Product Famil] Indications: Intended users:

comfilcon A, fanfilcon & methafilcon| For the correction of For use with users with ametropia
A% ocufilcon B, ocufilcon B? | ametropia.
omafilcon A, omafilcon B, riofilcon A,
somofilcon A* stenfilconA*
omafilcon A for the control of myopial For the control of myopia For children aged between 6 and
years, those deemed an appropria
user by a suitably qualifie
professional healthcare / eye carg
practitioner.

1For (continuous) extended wedrfor daily wear? for extended wear? for daily disposable wear / single use.

Symbol on labeling indicates lens is for daily disposable wear and not to reuse. When symbol éset [pns
is indicated for other wear schedule.

Precautions:

1. For all types of lenses, your eye care practitioner will recommend a lens wearing, cleaning and replacement
regime. Do not vary these. If in doubt seek the advice of your eye care practitioner.

2. If wearing lenses on an extended wear basis, remove and dispose of your lenses the evening before you are due
to replace them, inserting new lenses the following day.

3. Forlenses worn more than once, always clean and disinfect your lenses as instruetelénafremoval.

4. If your eyes become red or irritated or you experience any pain or unexpected change in vision, remove your

lenses immediately and consult your eye care practitioner.

Avoid contaminating lenses with makgp, aerosol sprays or wearing thamar noxious fumes.

Replace damaged, contaminated or scratched lenses immediately.

Avoid long nails, which harbour bacteria and could damage the eye or lens. A scratched eye is vulnerable to

infection.

8. Keep your lenses out of the reach of childfen.

9. Onlyuse your lenses for water sports if watertight goggles are worn.

10. Contact with unsterile water (e.g. from the tap, bottled, bath, pool, or water sports) increases the risk of
microbial infection.

11. Do not change from the solutions recommended by your Contant Practitioner

12. Do not to change lens type or parameters without consulting your eye care practitioner

*Exception omafilcon A for the control of myopia contact lenses

No o

Warnings:
1.DO NOBleep in your lenses unless your eye care practitioner has adviseshie to do so.
2.DO NOwear your lenses beyond the period recommended by your eye care practitioner.
3.DO NOTuse household products (e.g. disinfectants) on your lenses.
4.DO NOTwear your lenses when using eye drops (unless advised to do so by a meatititibper).
5.DO NOTuse saliva to wet your lenses.
6.DO NOTrinse your lenses or lens case with tap water.

Contraindications (reasons not to use)
Do notuse contact lenses when any of the following conditions exist.
1 Acute and subacute inflammation mfection of the anterior chamber of the eye.
1 Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids.
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Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity), if not aphakic.

Severe insufficiency of lacrimal secretion (dyes).

Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.

Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or
use of contact lens solutions.

Any active cornal infection (bacterial, fungal, protozoal or viral).

If eyes become red or irritated.

Use of a medication that is contraindicated, including eye medications.

E N N

ERE

Disposal: use standard waste, recycle whenever possible.

Any serious incident that has occurréd relation to the product should be reported to the manufacturer and
applicable competent authority

MD Medical

Device

Sponsor:
CooperVision Australia Pty Ltd

115, Hayward Avenue, Torrensville
SA 5031, Australia
Legal Manufacturer:
CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
S031 4RF, UK

CooperVision
c € Hamble, SO31 4RF, UK
0123 Em &\.‘-'.'n"-'.'.COC‘.'If.-I"-\-I:'-iDI'lCF.-H'-

CooperVision CL Kft

Medical % E Gorcsev lvan street 7. Building C.
m Device t’ -m 2360 Gyal, Hungary
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